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RESUMO 

NASCIMENTO, Isabella Cristina Silva. Desenvolvimento de um Sensor Óptico de 
Baixo Custo para Monitoramento On-line e In-situ de Biomassa Microbiana. 
Orientadoras: Rossana Odette Mattos Folly e Andrea Valdman. Rio de Janeiro: 
EQ/UFRJ, 2019. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Processos Químicos e 
Bioquímicos). 
 
 
A concentração celular é uma variável chave na caracterização de processos 

biotecnológicos. Sua determinação em tempo real é de suma importância tanto para 

cientistas quanto para engenheiros, pois permite a identificação rápida de desvios no 

processo. O acesso a dispositivos confiáveis e acessíveis é imprescindível para a 

democratização e evolução da ciência em universidades e centros de pesquisa de 

pequeno porte. Assim, o presente trabalho objetivou o desenvolvimento de um 

sensor óptico de baixo custo para acompanhamento on-line e in-situ da 

concentração celular. O trabalho foi realizado em três etapas. Em princípio foi 

analisada a aplicabilidade de um sensor originalmente desenvolvido para detecção 

qualitativa de bactéria em amostra contaminada quanto à capacidade de 

quantificação de biomassa microbiana. Em seguida, foi construída uma sonda 

turbidiométrica de baixo custo baseada em fibra óptica plástica, fotodiodo, polímero 

ABS e LEDs para monitoramento on-line e in-situ da variável. Por fim, foi estudada a 

implementação da plataforma Arduino como uma alternativa mais acessível para 

construção do instrumento de medição. Foram realizadas análises a respeito do 

melhor comprimento de onda para esta finalidade, bem como a respeito da 

influência de luz ambiente e comprimento do caminho óptico sob a resposta do 

instrumento. O instrumento apresentou boas características quanto à linearidade, 

repetibilidade, acurácia, precisão e histerese. O instrumento possui faixa de medição 

linear de 5 – 20 g/L com sensibilidade de 0,2607 V/g/L. O custo aproximado de 

produção do instrumento foi de R$70,00. A plataforma open source, barata e 

acessível desenvolvida permite que o trabalho seja reproduzido e aplicado em 

diversos ambientes, contribuindo para melhor descrição de processos. 
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ABSTRACT 
 
NASCIMENTO, Isabella Cristina Silva. Development of a Low-Cost Optical Sensor 
for On-line and In-situ Biomass Monitoring. Supervisor: Rossana Odette Mattos Folly 
e Andrea Valdman. Rio de Janeiro: EQ/UFRJ, 2019. Dissertation (Graduate Program 
on Engineering of Chemical and Biochemical Processes). 
 
 

Cell concentration is a key variable in the characterization of biotechnological 

processes. Its real-time determination is of paramount importance to both scientists 

and engineers as it allows rapid identification of deviations in the process. Reliable 

and accessible devices are essential for the democratization and evolution of science 

in universities and small research centers. In this context, the objective of this work 

was to develop a low cost, open source optical sensor for online and in-situ cell 

concentration monitoring, based on LEDs, photodiode and plastic optical fiber. The 

work was carried out in three steps. In principle, the applicability of an originally 

developed sensor for the qualitative detection of bacteria in a contaminated sample 

was analyzed for biomass quantification. Next, a low-cost turbidimetric probe based 

on plastic optical fiber, photodiode, ABS polymer and LEDs was built for on-line and 

in-situ cell monitoring. Finally, An Arduino-based platform was applied as a 

construction alternative for the measuring instrument. Analysis were performed to 

investigate the best wavelength for this purpose, as well as on the influence of 

ambient light and optical path length under the instrument response. The instrument 

presented good characteristics regarding linearity, repeatability, accuracy, precision 

and hysteresis. The instrument has a linear measuring range of 5 - 20 g/L with a 

sensitivity of 0.2607 V/g/L. The sensor has been characterized for Saccharomyces 

cerevisiae concentration detection. Provided that calibration is performed for each 

new application, the modular structure can be used to detect different 

microorganisms, as well as to monitor crystallization processes and suspended 

solids. 

 

 

  



viii 
 

INDICE 

CAPÍTULO 1 - INTRODUÇÃO .................................................................................... 1 

1.1 Motivação ....................................................................................................... 1 

1.2 Organização do Trabalho ............................................................................... 2 

CAPÍTULO 2 – REVISÃO BIBLIOGRÁFICA ............................................................... 4 

2.1 Monitoramento de Biomassa .......................................................................... 5 

2.2 Fibra Óptica .................................................................................................... 9 

2.3 Sensores a Fibra Óptica ............................................................................... 11 

2.3.1 Classificação de Sensores a Fibra Óptica ............................................. 13 

2.4 Sensores a Fibra Óptica para Monitoramento de Biomassa Microbiana...... 15 

2.5 Plataforma Arduino....................................................................................... 18 

CAPÍTULO 3 – MATERIAIS E MÉTODOS COMUNS ............................................... 21 

3.1 Micro-organismo de Referência ................................................................... 22 

3.2 Cálculo da Incerteza Padrão de Medição ..................................................... 22 

3.3 Caracterização do Instrumento com Base na Norma ANSI/ISA-51.1-1979 

(R1993) .................................................................................................................. 23 

3.4 Desenvolvimento do Trabalho ...................................................................... 27 

CAPÍTULO 4 - APLICAÇÃO DO SENSOR DESENVOLVIDO POR WANDERMUR 

ET. AL. (2014) ........................................................................................................... 28 

4.1 Descrição do Sensor e Instâncias Envolvidas na Medição .......................... 29 

4.1.2 Metodologia de Avaliação ......................................................................... 31 

4.2 Resultados e Discussões ............................................................................. 31 

4.3 Conclusão Parcial ........................................................................................ 34 

CAPÍTULO 5 - DESENVOLVIMENTO DE UMA SONDA ÓPTICA PARA 

MONITORAMENTO ON-LINE E IN-SITU DE BIOMASSA MICROBIANA ................ 35 

5.1 Projeto e Construção da Sonda ................................................................... 36 

5.2 Metodologia de Calibração do Instrumento .................................................. 37 

5.2 Resultados e Discussões ............................................................................. 39 



ix 
 

5.2.1 Calibração e Caracterização do Sensor com Emissão no Vermelho 

Visível (630 nm) ................................................................................................. 39 

5.2.2 Calibração e Caracterização do Sensor com Emissão no Infravermelho 

Próximo (880nm) ................................................................................................ 41 

5.3 Conclusão Parcial ........................................................................................ 44 

CAPÍTULO 6 - IMPLEMENTAÇÃO DA PLATAFORMA ARDUINO ........................... 46 

6.1 Componentes do Novo Sistema de Monitoramento ..................................... 47 

6.1.1 Metodologia de Calibração do Novo Instrumento .................................. 51 

6.1.2 Estudo da Influência do Comprimento do Caminho Óptico ................... 51 

6.1.3 Estudo da Influência da Interferência de Luz Ambiente ......................... 52 

6.2 Resultados e Discussões ............................................................................. 53 

6.2.1 Sensor de Comprimento Óptico 5 mm ................................................... 54 

6.2.2 Sensor de Comprimento Óptico 10 mm ................................................. 58 

6.3 Conclusão Parcial ........................................................................................ 64 

CAPÍTULO 7 – CONCLUSÕES E SUGESTÕES ...................................................... 65 

7.1 Conclusões Gerais ....................................................................................... 65 

7.2 Sugestões Futuras ....................................................................................... 65 

CAPÍTULO 8 – REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ................................................. 67 

APÊNDICE – ARTIGO .............................................................................................. 70 

 

 

  



x 
 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1 – Projeto básico de um nefelômetro (dispersão). Adaptado de (LAWLER, 

2005). 7 

Figura 2 – Projeto básico de um turbidímetro (transmissão ou absorção). Adaptado 

de (LAWLER, 2005) 8 

Figura 3 – Projeto básico de um turbidímetro de razão (dispersão e transmissão). 

Adaptado de (LAWLER, 2005). 8 

Figura 4 – Estrutura básica de uma fibra óptica (SALEH & TEICH, 1991). 9 

Figura 5 – Geometria, perfil de índice de refração e raios típicos em fibras: (a) 

multimodo com degrau, (b) monomodo, e (c) multimodo de índice gradual 

(SALEH & TEICH, 1991). 10 

Figura 6 – Tendências para sensores a fibra óptica. Adaptado de UDD & SPILLMAN 

(2011). 12 

Figura 7 – Sensor extrínseco. 14 

Figura 8 – Sensor intrínseco. 14 

Figura 9 – Desenho esquemático da sonda de refletância Aquasant. Esquerda: corte 

transversal; Direita: visão frontal. Adaptado de (SONNLEITNER, 1999). 16 

Figura 10 – Desenho esquemático a sonda Komatsugawa. Adaptado de 

(SONNLEITNER, 1999). 17 

Figura 11 – Estrutura do sensor de absorção diferencial. (a) sensor; (b) sonda de 

referência. Adaptado de (ZHONG et al., 2015) 18 

Figura 12 – Placas Arduino 19 

Figura 13 – Interface do Software Arduino IDE. 19 

Figura 14 – Determinação gráfica dos parâmetros característicos. 24 

Figura 15 – Ilustração sobre o conceito de acurácia e precisão. 26 

Figura 16 – Instâncias envolvidas no sistema de medida. Adaptado de Wandermur 

et. al. (2014) 29 

Figura 17 – Placa eletrônica desenvolvida por Wandermur et. al. (2014) 30 

Figura 18 – Sistema de aquisição de dados. 30 

Figura 19 – Resposta do sensor frente a variações da concentração celular. 33 

Figura 20 – Curva característica do sensor. 33 

Figura 21 – Projeto da sonda óptica. 36 

Figura 22 – Sonda óptica. 37 



xi 
 

Figura 23 – Metodologia de calibração do instrumento. 38 

Figura 24 – Sistema integrado para a realização do procedimento de calibração. 38 

Figura 25 – Tela do sistema de aquisição ao final do procedimento de calibração do 

sensor com emissão no vermelho visível. 39 

Figura 26 – Curva de calibração do sensor com emissão no vermelho visível. 40 

Figura 27 – Curva característica exponencial do sensor com emissão no vermelho 

visível. 41 

Figura 28 – Tela do sistema supervisório ao final do procedimento de calibração do 

sensor com emissão no infravermelho próximo. 42 

Figura 29 – Curva de calibração do sensor com emissão no infravermelho próximo.42 

Figura 30 – Curva exponencial que melhor se ajusta aos dados de saída do sensor 

com emissão no infravermelho próximo. 43 

Figura 31 – Instâncias envolvidas no sistema de medição com Arduino. 47 

Figura 32 – Placa Arduino UNO. 48 

Figura 33 – Módulo sensor de luminosidade para Arduino. 49 

Figura 34 – Diagrama do circuito elétrico utilizado na instalação do Arduino Uno. 49 

Figura 35 – Código de programação. 50 

Figura 36 – Sistema montado para avaliação da interferência de luz ambiente no 

sinal de saída do sensor. 52 

Figura 37 – Influência da luz ambiente no sinal de saída do sensor de comprimento 

óptico de 5 mm. 53 

Figura 38 – Influência da luz ambiente no sinal de saída do sensor de comprimento 

óptico de 10 mm. 53 

Figura 39 – Curvas ascendentes da sonda com comprimento óptico de 5mm. 55 

Figura 40 – Curvas descendentes da sonda com comprimento óptico de 5mm. 55 

Figura 41 – Curva de calibração da sonda com comprimento óptico de 5mm. 56 

Figura 42 – Curva característica da sonda com comprimento óptico de 5mm. 57 

Figura 43 – Curvas ascendentes da sonda com comprimento óptico de 10mm. 59 

Figura 44 – Curvas descendentes da sonda com comprimento óptico de 5mm. 59 

Figura 45 – Curva de calibração da sonda com comprimento óptico de 10mm. 60 

Figura 46 – Curvas ascendentes do intervalo 0 – 5g/L. 61 

Figura 47 – Curvas descendentes no intervalo 0 – 5g/L. 61 

Figura 48 – Curva de calibração no intervalo 0 – 5g/L 62 



xii 
 

Figura 49 – Curva característica da sonda óptica com comprimento óptico de 10 mm 

no intervalo 2 – 5g/L. 62 

  



xiii 
 

LISTA DE TABELAS 

 
Tabela 1 – Especificações do fermento biológico comercial. 22 

Tabela 2 – Suspensões preparadas para avaliação do sensor desenvolvido por 

Wandermur et. al. (2014). 31 

Tabela 3 – Dados de entrada e saída do sensor e desvio padrão das observações.32 

Tabela 4 – Parâmetros característicos do sensor. 34 

Tabela 5 – Resumo das características do sensor em ambos os comprimentos de 

onda. 44 

Tabela 6 – Especificação da Placa Arduino UNO 48 

Tabela 7 – Especificação do sensor baseado em fotodiodo (MH-Sensor-

Series/Flying-Fish). 49 

Tabela 8 – Suspensões utilizadas para calibração do novo instrumento. 51 

Tabela 9 – Resultados dos ciclos de calibração realizados com o sensor de 

comprimento óptico 5 mm. 54 

Tabela 10 – Especificações e parâmetros característicos do sensor com 

comprimento óptico de 5mm. 57 

Tabela 11 – Resultados dos ciclos de calibração realizados com o sensor de 

comprimento óptico de 10 mm. 58 

Tabela 12 – Resultados dos ciclos de calibração no intervalo 1 – 5g/L. 60 

Tabela 13 – Especificações e parâmetros característicos do sensor com 

comprimento óptico de 10 mm. 63 

Tabela 14 – Especificações e parâmetros característicos do sensor com os dois 

comprimentos de onda. 64 

 

  



xiv 
 

LISTA DE ABREVIATURAS 

 

A  Curva de Calibração ascendente 

ABNT Associação Brasileira de Normas e Técnicas 

AC/DC Alternating Current/Direct Current 

ANSI American National Standards Institute 

AsGa  Arseneto de Gálio  

D  Curva de Calibração descendente 

FIA Flow Injection Analysis 

GRAS Generally Regarded as Safe 

IDE Integrated Development Environment 

INMETRO Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia 

IR Índice de Refração 

ISA International Society of Automation 

LED Diodo Emissor de Luz (Light Emitting Diode) 

MMF Fibras Multimodo (Multimode Fiber) 

NIR Infravermelho Próximo 

OD Densidade Óptica Espectrofotométrica  

PC Computador Pessoal (Personal Computer) 

POF Fibra Óptica Plástica  

PWM Pulse Width Modulation 

RGB Vermelho (Red), Verde (Green) e Azul (Blue) 

SCP Proteína de Célula Única 

SMF Fibras Monomodo (Single Mode Fiber) 

USB Universal Serial Bus 

 

 

 

 

 

 

 

  



xv 
 

LISTA DE SÍMBOLOS 

 

∆X  variação dos valores de entrada 

∆Y  variação dos valores de saída 

a  raio do núcleo de uma fibra ótica 

Ak  sinal de saída referente a uma entrada k em sentido ascendente 

b  raio da casca de uma fibra ótica 

Dk  sinal de saída referente a uma entrada k em sentido descendente 

Dout(máx) desvio máximo entre o sinal de saída da curva real e da curva ideal 

n  número de observações de uma grandeza 

n1  índice de refração do núcleo de uma fibra ótica 

n2  índice de refração da casca de uma fibra ótica 

q  valor de uma grandeza qualquer 

qk  k-ésimo valor de uma grandeza independente 

    média aritmética das observações da grandeza q 

S(%)  sensibilidade percentual 

s(qk)  desvio padrão experimental das observações da grandeza qk 

s2(qk)  variância das observações da grandeza qk 

Spanout amplitude da faixa de saída referente à faixa de medição do 

instrumento. 

  



1 
 

CAPÍTULO 1 - INTRODUÇÃO 

Neste capítulo são apresentados a motivação e os objetivos gerais e 

específicos da dissertação enfatizando a relevância do tema. Em seguida, é 

apresentada a estrutura organizacional da dissertação. 

1.1 MOTIVAÇÃO 

O êxito no controle e monitoramento do processo depende fortemente de 

técnicas de medição e monitoramento adequadas e funcionais. Em particular na 

indústria de bioprocessos, as demandas sobre medições e análises das variáveis 

são grandes desafios para pesquisadores, fornecedores de instrumentos e 

operadores industriais (SONNLEITNER, 2012). A concentração celular é uma 

variável chave na caracterização de processos biotecnológicos. Sua determinação 

em tempo real é de suma importância tanto para cientistas quanto para engenheiros, 

pois está relacionada à determinação das taxas específicas de crescimento e/ou 

formação de produtos e permite a identificação rápida de desvios no processo 

(SCHMIDELL et al., 2008).  

Os dispositivos in situ mais aplicáveis para o monitoramento de biomassa em 

tempo real utilizam métodos fotométricos, incluindo sondas óticas, como sensores 

turbidimétricos ou nefelométricos (MADRID e FELICE, 2005). Estes sensores são 

baseados em transmissão, absorção, reflexão ou dispersão de luz. Diodos 

emissores de luz (LEDs) ou lasers são comumente usados como fonte de radiação 

luminosa, e a luz atenuada é tipicamente detectada por fotodiodos (HAUSMANN et 

al., 2017). Uma fibra óptica pode ser usada para guiar o feixe incidente para fora do 

biorreator, retirando assim o detector sensível à esterilização do biorreator. Este tem 

sido o mecanismo mais utilizado para monitoramento in situ da densidade óptica 

(VOJINOVI´C e CABRAL, 2006). 

Dispositivos confiáveis e acessíveis são imprescindíveis para a 

democratização e evolução da ciência em universidades e centros de pesquisa de 

pequeno porte. Portanto, o principal objetivo deste trabalho foi desenvolver uma 

alternativa acessível e de baixo custo para o monitoramento on-line e in-situ do 

crescimento celular microbiano. Os objetivos específicos foram: 
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 Analisar a aplicabilidade de um sensor disponível originalmente para 

detecção qualitativa de bactérias em amostras contaminadas quanto à 

quantificação de biomassa; 

 Desenvolver uma sonda turbidimétrica baseada em fibra óptica, LEDs e 

fotodiodo para a quantificação de biomassa total em tempo real. 

 Estudar a influência de diferentes comprimentos de onda no sinal de 

saída do instrumento.  

 Estudar a influência do comprimento do caminho óptico no sinal de 

saída do instrumento. 

 Implementar a plataforma Arduino à sonda desenvolvida, como uma 

alternativa acessível, de baixo custo, à construção do instrumento de 

medição. 

1.2 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

Os próximos capítulos desta dissertação estão dispostos da seguinte maneira:  

O Capítulo 2, Revisão Bibliográfica, apresenta uma breve revisão sobre temas 

relevantes para o desenvolvimento do trabalho bem como os fundamentos teóricos 

pertinentes, como monitoramento de biomassa, fibras ópticas, sensores a fibra 

óptica e plataforma Arduino. 

O Capítulo 3, Materiais e Métodos Comuns, apresenta o micro-organismo 

utilizado como referência para o preparo de suspenções celulares. Em seguida, 

apresenta a metodologia baseado na norma ABNT para o cálculo da incerteza de 

medição e a metodologia de determinação dos parâmetros característicos do 

instrumento com base na norma ANSI/ISA-51.1-1979 (R1993).  

O Capítulo 4 apresenta uma breve descrição do sensor desenvolvido em um 

trabalho anterior por Wandermur et. al. (2014) e sua avaliação para a quantificação 

de biomassa. Nele são descritos o método de avaliação adotado, os resultados e 

conclusões parciais. 

 O Capítulo 5 descreve o desenvolvimento e a construção de uma sonda de 

baixo custo baseada em fibra óptica plástica, LEDS e fotodiodo para monitoramento 

on-line e in-situ da concentração celular. Apresenta ainda a metodologia de 

calibração do sensor, bem como os resultados e conclusões.  

  O Capítulo 6 apresenta a implementação da plataforma Arduino como uma 

alternativa acessível e de baixo custo à produção do instrumento de medição. São 
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apresentados os componentes Arduino utilizados e suas especificações. Após a 

consolidação do funcionamento e dos principais componentes do dispositivo de 

medição, foram feitas análises de influência de luz ambiente e comprimento do 

caminho óptico. Apresenta ainda a metodologia de calibração do sensor e os 

resultados da calibração e parâmetros característicos. Em seguida, são 

apresentadas conclusões parciais. 

 O Capítulo 7, Conclusões e Sugestões, apresenta de maneira sucinta os 

principais resultados obtidos e as conclusões finais do trabalho. Inclui também um 

tópico de sugestões para trabalhos futuros. 
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CAPÍTULO 2 – REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Este capítulo apresenta uma breve revisão sobre temas relevantes para o 

desenvolvimento do trabalho bem como fundamentos teóricos pertinentes, como 

métodos de monitoramento de biomassa, descrição e classificação de fibras ópticas, 

sensores a fibra óptica, em especial para o monitoramento de biomassa e uma breve 

apresentação da plataforma Arduino. 
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2.1 MONITORAMENTO DE BIOMASSA 

A concentração celular é uma das variáveis de estado mais importantes na 

caracterização de bioprocessos. Sua posição como variável chave destaca-se pela 

determinação, entre outras, das taxas específicas de crescimento e/ou formação de 

produtos (SCHMIDELL et al., 2008). 

Os métodos para determinação de biomassa apresentam algumas 

características comuns: são baseados em medidas indiretas e necessitam de uma 

curva que relacione a variação da propriedade medida (p.ex., transmitância) com a 

concentração de biomassa, ou seja, necessitam de uma curva de calibração ou 

modelo de observação (SCHMIDELL et al., 2008).  

Segundo Doelle (1994), a única maneira direta relevante de medir a massa 

celular é determinar o peso seco de uma amostra retirada do meio de cultivo, 

secando-a e, em seguida, pesando as células remanescentes. Embora esta seja 

uma técnica simples, é trabalhosa e demanda muito tempo. Por isso, é tipicamente 

utilizada apenas como referência para outros métodos (LÜBBERT, 2017).  

Entre os diferentes métodos para quantificação de biomassa, a densidade 

ótica espectrofotométrica (OD) UV-vis é a técnica mais comumente usada para 

estimar a formação de cromóforos e a concentração de células em cultura líquida 

(MYERS, CURTIS & CURTIS, 2013). A maioria das bactérias tem quase a mesma 

absorbância por unidade de concentração de peso seco, independentemente do 

tamanho da célula. Essa é a base para o uso de métodos baseados na absorbância 

como ferramentas rápidas, não destrutivas e baratas para monitorar o crescimento 

microbiano (LÜBBERT, 2017). 

Os diversos métodos de quantificação de biomassa podem ser classificados 

em três categorias: modo de obtenção dos valores medidos, localização do sensor 

em relação ao reator e a forma de aquisição de dados em relação ao tempo 

(MADRID & FELICE, 2005). 

A obtenção dos valores medidos pode ser realizada de modo off-line ou on-

line. A saber: 

 off-line: quando o resultado é obtido manualmente e não pode ser 

automatizado. O atraso de tempo dos resultados impede o controle em tempo 

real do sistema. 
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 on-line: quando o resultado é obtido imediatamente após a medição. Esses 

tipos de medições são totalmente automáticos e permitem um controle em 

tempo real do sistema. 

 

Para fins de controle, é essencial que a determinação de biomassa seja 

realizada sem atrasos significativos em relação à dinâmica do processo 

(SCHMIDELL et al., 2008). Consequentemente, há muitas décadas a comunidade 

científica busca o desenvolvimento de sensores e métodos que podem ser 

automatizados de modo a fornecer informação em tempo real desta variável 

(OLSSON & NIELSEN ,1997).    

Existem ainda outras classificações específicas que caracterizam um sensor, 

definidas a partir dos seus principais princípios de funcionamento. A determinação 

de uma variável medida pode ser classificada de duas formas em relação à 

localização do sensor: 

 in-situ: quando os sensores estão localizados dentro do sistema a ser 

medido. 

 ex-situ: quando os sensores estão localizados em um bypass ou em uma 

linha de saída. 

 

O método de detecção da grandeza medida pode ainda ser classificado 

quanto ao modo de aquisição de dados em relação ao tempo:  

 contínuo: quando as medições são contínuas no tempo. 

 discreta: quando as medições são realizadas em intervalos regulares. 

Sendo assim, o método de medição de biomassa capacitivo, por exemplo, é 

classificado como um método on-line, in-situ e contínuo. Sensores em sistema FIA 

(Flow Injection Analysis) são classificados como ex-situ, on-line e discretos. Já o 

método de referência peso seco é classificado como ex-situ, off-line e discreto 

(MADRID & FELICE, 2005). 

Tipicamente, sensores dedicados ao monitoramento de biomassa são 

baseados em medições de variáveis físicas, químicas e fotométricas e 

ocasionalmente em variáveis biológicas. Métodos que medem variáveis físicas são 

geralmente melhor adaptados para medições de biomassa on-line e in-situ (MADRID 

& FELICE, 2005). 
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Até o momento, os dispositivos in-situ mais aplicáveis para o monitoramento 

on-line da biomassa utilizam métodos fotométricos, incluindo sondas óticas para a 

medição de turbidez, como sensores turbidimétricos (absorção) ou nefelométricos 

(espalhamento) (MADRID & FELICE, 2005).  

Um nefelômetro mede diretamente a intensidade da luz espalhada pela 

amostra, que é proporcional à quantidade de matéria suspensa no caminho da luz, 

embora a influência do tamanho, forma e índice de refração das partículas também 

sejam importantes. Em nefelômetros, o sensor é disposto em um ângulo (geralmente 

90°) em relação ao feixe transversal para registrar a luz dispersa em uma parte da 

distribuição angular (Figura 1). Os nefelômetros normalmente fornecem melhor 

precisão e sensibilidade que os turbidímetros e são normalmente usados para 

amostras de baixa turbidez contendo pequenas partículas (LAWLER, 2005). 

 

 

Figura 1 – Projeto básico de um nefelômetro (dispersão). Adaptado de (LAWLER, 2005). 

 

Um turbidímetro mede a intensidade do feixe depois de ter passado pela 

amostra, ou seja, quantifica a quantidade de luz transmitida restante (Figura 2). A 

matéria suspensa no caminho da luz causa dispersão e absorção de alguma energia 

luminosa, o que reduz a radiação que incide sobre a fotocélula. Estes instrumentos 

são mais apropriados para amostras relativamente turvas em que as partículas são 

grandes em relação ao comprimento de onda de luz utilizado. Isso ocorre porque 

uma redução significativa na intensidade da luz incidente é necessária para produzir 

resultados precisos (LAWLER, 2005). 
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Figura 2 – Projeto básico de um turbidímetro (transmissão ou absorção). Adaptado de 

(LAWLER, 2005) 

 

  Alguns instrumentos mais novos, chamados de turbidímetros de razão, 

incorporam sistemas de medição de luz dispersas lateralmente (geralmente em 90°), 

dispersas para frente e transmitidas (Figura 3). O valor de turbidez é obtido como a 

razão entre o sinal a 90° e a soma dos valores dispersos para frente e transmitidos. 

O recurso de razão tem várias vantagens: aumenta a estabilidade ao longo prazo do 

sensor (reduzindo os efeitos da derivação ou drift instrumental), reduz a influência de 

mudanças de temperatura na eletrônica e limita o efeito da cor da amostra nas 

leituras. Isso pode ser mais apropriado para líquidos com cores fortes e/ou variáveis, 

ou para amostras de alta turbidez (LAWLER, 2005). 

 

 

Figura 3 – Projeto básico de um turbidímetro de razão (dispersão e transmissão). Adaptado 

de (LAWLER, 2005). 

 

 Esses dispositivos permitem a determinação on-line precisa da densidade 

celular sem a necessidade de procedimentos de calibração intermitentes. Contudo, 

apresentam desvantagens inerentes a determinações ópticas, a saber: falta de 

linearidade num intervalo amplo de medida, dificuldades de limpeza do instrumento 

óptico e interferências com partículas e bolhas de gás, assim como perda da 

intensidade luminosa durante o percurso do feixe luminoso, devido a altas 

concentrações celulares (SCHMIDELL et al., 2008). 
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2.2 FIBRA ÓPTICA 

A luz é utilizada como portadora de informações em sistemas de 

comunicação desde a década de 1950. No entanto, a tecnologia de comunicações 

ópticas foi viabilizada somente em 1970, com a obtenção de fibras com menores 

atenuações pela Corning Glass Works (KECK, 2000), e com o desenvolvimento do 

laser semicondutor de AsGa com operação à temperatura ambiente pela Bell Labs 

(HETCH, 2010). 

A fibra óptica é um guia dielétrico formado tipicamente por duas camadas 

coaxiais na forma cilíndrica: um núcleo (core) na parte central, de raio a e índice de 

refração n1, e uma casca (cladding), de raio b e índice de refração n2, que envolve 

completamente o núcleo (KOIKE, 2015; SALEH & TEICH, 1991). Normalmente, um 

revestimento externo (buffer coating ou jacket) de material polimérico é aplicado ao 

redor da casca, conferindo resistência mecânica à fibra (FUJIWARA, 2012). A 

estrutura básica de uma fibra óptica é apresentada na Figura 4. 

 

 

Figura 4 – Estrutura básica de uma fibra óptica (SALEH & TEICH, 1991). 

 

Embora em princípio a casca não seja necessária para propagação de luz, ela 

desempenha funções importantes no uso prático, tais como proteger a superfície do 

núcleo de imperfeições e alterações do índice de refração causadas pelo contato 

físico ou absorção de contaminantes e aumento da resistência mecânica. O núcleo 

tem um índice de refração ligeiramente superior ao da casca (n2 < n1). 

Consequentemente, quando o ângulo de incidência da entrada de luz no núcleo é 

maior que o ângulo crítico determinado pela lei de Snell, a luz de entrada é 

confinada na região central e transmitida na direção paralela ao seu eixo, devido ao 

fenômeno de reflexão total interna (KOIKE, 2015). 
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As fibras ópticas são divididas em dois tipos: fibras monomodo (single mode 

fiber – SMF), na qual apenas um modo de propagação de luz é permitido e fibras 

multímodo (multimode fiber – MMF), a qual pode orientar um grande número de 

modos. Ademais, a distribuição do índice de refração ao longo do raio determina o 

perfil de índice da fibra: degrau (step-index) ou gradual (graded-index). A Figura 5 

ilustra conceitualmente os perfis do índice de refração e as trajetórias de raio na 

SMF e nas MMFs, com índice degrau e gradual, e mostra as formas de onda de 

pulso de entrada e saída medidas (KOIKE, 2015). Vale observar que os perfis do 

índice de refração do núcleo (n1) e o índice de refração da casca (n2) da fibra ótica 

podem ter um formato constante ou semicurvo com um valor máximo central, 

dependendo do tipo de fibra utilizada. 

 

Figura 5 – Geometria, perfil de índice de refração e raios típicos em fibras: (a) multimodo com degrau, 

(b) monomodo, e (c) multimodo de índice gradual (SALEH & TEICH, 1991). 

 

As fibras ópticas podem ainda ser categorizadas de acordo com seus 

materiais básicos: sílica de vidro e polímero. O material utilizado confere 

características particulares e aplicações específicas. As fibras SMF de sílica de vidro 

são utilizadas em sistemas de comunicação de longa distância, como redes 

submarinas, devido à atenuação extremamente baixa e alta largura de banda. No 
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entanto, exigem um alinhamento perfeito utilizando conectores caros e precisos, 

devido aos diâmetros de núcleo extremamente pequenos de menos de 10 μm, que é 

aproximadamente 1/10 do diâmetro de um fio de cabelo humano. As fibras MMFs de 

sílica com diâmetros de núcleo maiores são facilmente quebradas, porque o vidro de 

sílica é inerentemente frágil (KOIKE, 2015).  

Por outro lado, as fibras ópticas poliméricas (POFs) apresentam algumas 

vantagens importantes sobre suas contrapartes de vidro. Especificamente, seu 

grande diâmetro nuclear (0,25 - 1 mm) permite a utilização de conectores plásticos 

de baixa precisão, o que reduz o custo total do sistema. Além disso, as POFs se 

destacam por sua maior flexibilidade e resistência a impactos e vibrações, bem 

como pelo maior acoplamento de luz à fibra. Devido a esses méritos, diversas 

aplicações com POFs foram desenvolvidas e comercializadas, desde seu uso como 

um simples guia de transmissão de luz em displays até sua utilização como 

sensores e cabos de telecomunicações (ZUBIA & ARRUE, 2001). 

2.3 SENSORES A FIBRA ÓPTICA 

O desenvolvimento de técnicas de medição óptica a partir dos anos 70 e de 

fibras ópticas com baixas perdas e alta qualidade para uso na área de 

telecomunicações permitiu o avanço significativo das técnicas de medição, uma vez 

que viabilizaram a monitoração de grandezas a longas distâncias. Sendo assim, 

diversas configurações de sensores têm sido propostas visando à detecção de 

variáveis mecânicas, elétricas, químicas e biológicas (GIALLORENZI et al., 1982). 

Por se tratar de um meio físico, a fibra óptica está sujeita a diversas 

perturbações. Portanto, responde a mudanças geométricas (tamanho, forma) e 

ópticas (índice de refração, conversão de modo) em maior ou menor extensão, 

dependendo da natureza e da magnitude da perturbação (GHOLAMZADEH & 

NABOVATI, 2008).  

Ao contrário de aplicações em telecomunicação, em aplicações de medição a 

resposta à influência externa é propositalmente aumentada de modo que a alteração 

resultante na radiação óptica possa ser usada como uma medida da perturbação 

externa. Na telecomunicação, o sinal que passa por uma fibra já é modulado, 

enquanto que na detecção, a fibra age como um modulador. Ela também serve 

como um transdutor e converte dados de medições em uma mudança 

correspondente na radiação óptica (GHOLAMZADEH & NABOVATI, 2008).  
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Como a luz é caracterizada por amplitude (intensidade), fase, frequência e 

polarização, qualquer um ou mais desses parâmetros pode sofrer uma alteração, em 

função de variações no ambiente em que está inserida. A utilidade do sensor de 

fibra óptica, portanto, depende da magnitude dessa mudança e da capacidade de 

medir e quantificar a mesma de forma confiável e precisa (GHOLAMZADEH & 

NABOVATI, 2008). 

Os sensores a fibra óptica são encontrados tanto em escala laboratorial 

quanto em escala industrial (GIALLORENZI et al., 1982). Impulsionados pela queda 

nos preços e o aumento da qualidade e confiabilidade dos componentes ópticos ao 

longo das últimas três décadas, sensores tradicionais para a medição de variáveis 

como rotação, aceleração, medidas de campos elétricos e magnéticos, temperatura, 

pressão, acústica, vibração, posições linear e angular, tensão, umidade, 

viscosidade, medidas químicas, e dezenas de outras aplicações, tem sido 

substituídos por sensores a fibra óptica (UDD & SPILLMAN, 2011). 

A Figura 6 ilustra a tendência para sensores a fibra óptica ao longo dos 

últimos anos, com uma projeção para 2020, indicando que o custo dos principais 

elementos ópticos vem caindo rapidamente, enquanto o número e a variedade de 

escolhas de componentes de baixo custo têm aumentado. Essa tendência indica um 

aumento no Market share, linhas de produção, etc. 

 

 

Figura 6 – Tendências para sensores a fibra óptica. Adaptado de UDD & SPILLMAN (2011). 

 

Partindo do princípio que a tendência de mercado se mantenha, ou seja, que 

o custo de produção das fibras ópticas continue a baixar, as pesquisas na área de 
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sensores serão cada vez mais acessíveis e maiores serão as possibilidades de 

desenvolvimento de produtos mais competitivos, o que leva a crer que esta 

tecnologia obterá cada vez mais uma posição de vanguarda no mercado de 

sensores. 

 Os sensores de fibra óptica possuem ainda diversas vantagens inerentes que 

os coloca à frente de sensores eletromecânicos comercialmente disponíveis, tais 

como: tamanho compacto, leveza, liberdade de configuração geométrica, imunidade 

à interferência eletromagnética, alta sensibilidade, ampla largura de banda e 

possibilidade de multiplexação de sinais.  

Além de permitir monitoramento pontual, multipontual ou distribuído, a fibra 

óptica é inerte a uma gama considerável de agentes químicos e biológicos, podendo 

ser aplicada no monitoramento de ambientes hostis. Em contrapartida, algumas 

aplicações ainda demandam um alto custo de implementação, bem como 

necessidade de treinamento para superar a falta de familiaridade do usuário final (LI 

et al., 2012). 

2.3.1 Classificação de Sensores a Fibra Óptica 

Dada à vasta existência de sensores a fibra óptica, estes são tipicamente 

classificados com base no processo de modulação e demodulação, quanto a 

aplicação, quanto ao local de detecção (extrínsecos e intrínsecos) e quanto a seus 

pontos de medição (GHOLAMZADEH & NABOVATI, 2008):  

Com base no processo de modulação ou demodulação o sensor pode ser 

chamado de sensor de intensidade (amplitude), de fase, de frequência ou sensor de 

polarização. Uma vez que a detecção de fase ou frequência em óptica exige 

técnicas interferométricas, este último também é denominado como um sensor 

interferométrico. 

Quanto à aplicação os sensores podem ser físicos (por exemplo, medição de 

temperatura, estresse, etc.); sensores químicos (por exemplo, medição do teor de 

pH, análise de gases, estudos espectroscópicos, etc.); sensores biomédicos 

(inseridos através de cateteres ou endoscópios que medem o fluxo sanguíneo, o 

teor de glicose e assim por diante). Tanto os tipos de intensidade quanto os tipos de 

sensores interferométricos podem ser considerados em qualquer uma das 

aplicações acima. 
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Em sensores denominados extrínsecos, a detecção ocorre numa região fora 

da fibra. A fibra serve essencialmente como um canal para a transmissão de luz de 

um lado para o outro até uma região sensível de forma eficiente e desejada. Outras 

variantes deste sensor baseiam-se em tecnologia eletrônica na qual o sinal óptico é 

transportado pela fibra óptica e convertido em energia elétrica. Neste caso, obtém-se 

um sensor híbrido, mas que se enquadra perfeitamente na definição de sensor 

extrínseco. A Figura 7 ilustra o princípio de detecção de um sensor extrínseco.  

. 

 

Figura 7 – Sensor extrínseco. 

 

Na detecção intrínseca, as propriedades da própria fibra convertem uma 

alteração em uma variável externa (física, química ou físico-química) em uma 

modulação do feixe de luz que passa por ela. A modulação pode ser intensidade, 

fase ou polarização. A detecção de fibra óptica intrínseca ocorre dentro da própria 

fibra. Praticamente qualquer efeito ambiental pode ser convertido em um sinal óptico 

a ser interpretado. A Figura 8 ilustra o princípio de detecção de um sensor 

intrínseco.  

. 

 

Figura 8 – Sensor intrínseco. 



15 
 

Por fim, os sensores a fibra ótica podem ser classificados em função da 

resposta a seus pontos de medição. Neste caso, as classes mais importantes são: 

sensores ponto a ponto, sensores multiplex e sensores distribuídos. No tipo ponto a 

ponto, existe um único ponto de medição no final do cabo de conexão de fibra ótica, 

similarmente à maioria dos sensores elétricos. Os sensores multiplexados permitem 

a medição em múltiplos pontos ao longo de uma única linha de fibra e os sensores 

distribuídos são capazes de detectar em qualquer ponto ao longo de uma única linha 

de fibra, normalmente a cada metro ao longo de muitos quilômetros de comprimento. 

Cada uma dessas classes de sensores, por sua vez, possui muitas 

subclasses com, em alguns casos, sub-subclasses que constituem em um grande 

número de sensores baseados em fibra óptica.  

2.4 SENSORES A FIBRA ÓPTICA PARA MONITORAMENTO DE BIOMASSA 

MICROBIANA 

Os sistemas biológicos são muito complexos do ponto de vista analítico, com 

componentes de tamanhos e concentrações moleculares variados, tudo em uma 

matriz bastante complexa e dinamicamente mutável. Além disso, a maioria dos 

bioprocessos em pesquisa ou produção industrial é operada por trás de uma barreira 

estéril e deve fornecer algum produto bioativo com atributos críticos de qualidade 

(SONNLEITNER, 2012). 

Atendendo às rígidas demandas dos processos biológicos, os sensores de 

fibra óptica possuem propriedades atraentes por serem não invasivos, não 

destrutivos, não interferirem no metabolismo ou microambiente da cultura e não 

requererem amostragem, reduzindo o risco de contaminação (LI et al., 2012). 

Nos últimos anos, vários sensores utilizando técnicas como espectroscopia de 

impedância elétrica, espectroscopia dielétrica, espectroscopia de infravermelho, 

densidade óptica e espectroscopia de fluorescência foram projetados para monitorar 

a concentração da biomassa (ZHONG et al., 2015). 

Um condutor de fibra óptica pode ser utilizado para conduzir um feixe de luz 

incidente dentro do reator até o lado de fora do reator, retirando assim do biorreator 

o detector sensível à esterilização. Isso resultou em avanços em diversas aplicações 

de métodos ópticos para monitoramento in-situ (VOJINOVI´C & CABRAL, 2006).  

Sondas ópticas tradicionais on-line, como sondas de transmissão (também 

conhecidas como sondas de absorbância ou densidade óptica) e sondas de 
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refletância (também conhecidas como sondas de retroespalhamento ou turvação), 

foram amplamente descritas na literatura e diversos modelos estão disponíveis 

comercialmente (DEBRECZENY, 2016). 

Como exemplo, a Figura 9 apresenta o desenho esquemático da sonda 

comercializada pela Aquasant (ATM100). Este é um sensor para densidade óptica 

que mede a quantidade de luz refletida, onde a ótica de precisão (conjunto de 

lentes) foca a luz incidente na amostra e coleta a luz refletida. Internamente, a luz é 

guiada por fibras ópticas até um fotodetector (SONNLEITNER, 1999).  

 

Figura 9 – Desenho esquemático da sonda de refletância Aquasant. Esquerda: corte transversal; 

Direita: visão frontal. Adaptado de (SONNLEITNER, 1999). 

 

Uma tecnologia semelhante à Aquasant foi desenvolvida pela BugLab 

especificamente para biorreatores de baixo volume. Neste caso, uma sonda de fibra 

óptica de pequeno diâmetro (3 mm) mede a refletância a 1310 nm. Neste 

comprimento de onda, a absorção de água limita a penetração óptica no meio a 3 

cm ou menos e o volume de medição é pequeno o suficiente para que as medições 

possam ser feitas em pequenos vasos (por exemplo, 50 mL em um vaso de 250 

mL), mantendo ao mesmo tempo uma ampla faixa linear de sensibilidade à 

biomassa (0,01 g/L a >100 g/L para Saccharomyces cerevisiae em peso seco) 

(DEBRECZENY, 2016). 

Mitigar os efeitos de interferências é uma preocupação recorrente para 

desenvolvedores de instrumentos de medição. As bolhas são umas das fontes mais 

conhecidas de interferência nas medições ópticas on-line de biomassa celular 

(DEBRECZENY, 2016). Diferentes estratégias estão disponíveis para contornar e 

minimizar tais efeitos. Como exemplo, o sensor de transmissão LT 201 (ASR / 

Komatsugawa / Biolafitte) (Figura 10) mantém as bolhas de gás fora do caminho 
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óptico montando uma tela cilíndrica de aço inoxidável ao redor desta região. Assim, 

é permitida a passagem das células e exclusão das bolhas de gás (SONNLEITNER, 

1999). 

 

Figura 10 – Desenho esquemático a sonda Komatsugawa. Adaptado de (SONNLEITNER, 

1999). 

 

Outra interferência que afeta a informação obtida é causada pela alteração da 

fase líquida (substrato e produto) devido ao crescimento e metabolismo celular. Para 

contornar este efeito, Zhong et al. (2015) desenvolveram um sensor de absorção 

diferencial à fibra óptica com duas sondas (Figura 11): um sensor e uma sonda de 

referência, revestida com uma membrana híbrida de poliimida-sílica preparada 

(PSHM) permitindo a passagem apenas da fase líquida. Desta forma foi possível 

eliminar o efeito das alterações na fase líquida e medir com precisão o crescimento 

da biomassa em um fotobiorreator. 
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Figura 11 – Estrutura do sensor de absorção diferencial. (a) sensor; (b) sonda de referência. 

Adaptado de (ZHONG et al., 2015) 

 

Segundo Marose et al. (1999), muitos instrumentos comerciais operam com 

fontes de luz no visível e no infravermelho próximo (NIR). No entanto, os sensores 

ópticos também são sensíveis à absorção de luz devido à cor do meio. Para 

contornar esse efeito, há uma tendência de exploração de fontes de luz (atualmente 

LEDs ou lasers) com comprimentos de onda no NIR, em vez de na faixa visível 

(SONNLEITNER, 2012). 

A grande limitação das sondas de medição de densidade óptica consiste na 

incapacidade de discriminar entre células vivas e ativas versus células mortas e 

inativas ou partículas abióticas (SONNLEITNER, 2012). Ainda assim, estes 

instrumentos são bastante aplicados em todo o mundo para monitoramento de 

biomassa total em tempo real.  

2.5 PLATAFORMA ARDUINO  

A plataforma Arduino foi criada em 2005 na Itália como uma ferramenta fácil 

para prototipagem rápida, destinada a estudantes sem formação em eletrônica e 

programação (ARDUINO, 2018). Baseada em placas simples de microcontroladores, 

utiliza uma plataforma de computação de código aberto para programar dispositivos 

eletrônicos que interagem com o ambiente utilizando sensores e atuadores (LOUIS, 

2016).  
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A Figura 12 apresenta alguns dos modelos da plataforma Arduino disponíveis 

no mercado. 

 

Figura 12 – Placas Arduino 

 

Construídos com o microcontrolador Atmel AVR de 8 bits que são fabricados 

pela Atmel ou um Atmel ARM de 32 bits, podem ser programados usando a 

linguagem C ou C++. O software de programação open-source Arduino IDE 

(Integrated Development Environment), é compatível com os sistemas operacionais 

Windows, Mac OS X, e Linux, apresenta uma interface simples, fácil de usar para 

iniciantes e flexível o suficiente para usuários avançados (ARDUINO, 2018). A 

Figura 13 apresenta a interface do software Arduino IDE. 

 

 

Figura 13 – Interface do Software Arduino IDE. 

O software Arduino IDE apresenta ainda uma ferramenta bastante útil que 

facilita a comunicação entre a placa e o computador, chamado Monitor Serial. A 
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partir deste Monitor, é possível extrair informações da placa e imprimir na tela do 

computador via porta USB. Por exemplo, informações do sinal de saída de um 

sensor conectado ao Arduino. 

Uma comunidade mundial de criadores - estudantes, amadores, artistas, 

programadores e profissionais - reuniu-se em torno dessa plataforma de código 

aberto, e suas contribuições cooperaram para uma incrível quantidade de 

conhecimento acessível (ARDUINO, 2018). 

Graças a sua simplicidade e acessibilidade o Arduino tem sido utilizado em 

diversos projetos e aplicações. Professores e alunos o utilizam para construir 

instrumentos científicos de baixo custo, para provar princípios de química e física, ou 

para serem inicializados em programação e robótica. Designers e arquitetos 

constroem protótipos interativos. Músicos e artistas o utilizam para instalações e 

para experimentar novos instrumentos musicais (ARDUINO ARTS, 2014). 

No campo da ciência e biotecnologia, trabalhos recentes foram publicados na 

área de cultivo de microalgas. Nguyen e Rittmann (2018) utilizaram a plataforma 

Arduino e um turbidostato para controlar e monitorar a densidade da biomassa 

visando à maximização da produtividade da cultura. Wishkerman e Wishkerman 

(2017) construíram um sistema de iluminação baseado em LEDs RGB e Arduino 

como uma alternativa acessível à utilização de sistemas de iluminação 

convencionais.   
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CAPÍTULO 3 – MATERIAIS E MÉTODOS COMUNS 

Este capítulo apresenta os materiais e métodos comuns às etapas 

desenvolvidas neste trabalho. Serão apresentados os conceitos e método de cálculo 

de incerteza de medição e parâmetros característicos do instrumento. A saber: 

sensibilidade, linearidade, precisão, acurácia, histerese e repetibilidade. Ademais, é 

apresentado o micro-organismo utilizado para preparo de todas as suspensões 

celulares utilizadas como referência. 
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3.1 MICRO-ORGANISMO DE REFERÊNCIA 

 Saccharomyces cerevisiae é a principal levedura utilizada em biotecnologia 

em todo o mundo, devido em grande parte à sua fisiologia única e a sua intensa 

aplicação na indústria alimentícia como panificação, produção de bebidas alcoólicas 

(cervejas, cachaças e vinhos) e outros processos industriais como produção de 

álcool combustível, proteína de célula única (SCP), enzimas industriais e metabólitos 

de baixo peso molecular (JOHNSON & ECHAVARRI-ERASUN, 2011). Em razão da 

não patogenicidade e por ser considerada GRAS (generally regarded as safe), é 

utilizada como micro-organismo modelo, assim como Escherichia coli, no 

desenvolvimento de pesquisas variadas, incluindo a caracterização de sensores de 

biomassa. 

Em virtude da sua importância industrial e científica, todos os ensaios 

realizados neste trabalho foram conduzidos para a quantificação da levedura 

Saccharomyces cerevisiae. A Tabela 1 apresenta as especificações do fermento 

biológico comercial utilizado. 

 

Tabela 1 – Especificações do fermento biológico comercial. 

Parâmetro Especificação 

Produtor Fleischmann® 

Tipo Seco Instantâneo 

Levedura Saccharomyces cerevisiae 

Emulsificante monoesterato de sorbitana 

Fonte: Fleischmann (2018).         

3.2 CÁLCULO DA INCERTEZA PADRÃO DE MEDIÇÃO 

De acordo com o Guia para a Expressão da Incerteza de Medição 

(ABNT/INMETRO, 2003), a incerteza é um parâmetro associado ao resultado de 

uma medição, que caracteriza a dispersão dos valores que podem ser 

razoavelmente atribuídos ao mensurando (quantidade particular submetida à 

medição). A incerteza padrão é a incerteza do resultado expressa como um desvio 

padrão. 

Na maioria dos casos, a melhor estimativa disponível do valor esperado de 

uma grandeza   que varia aleatoriamente e para a qual   observações 
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independentes    foram obtidas sob as mesmas condições de medição, é a média 

aritmética ou média das n observações (Equação 1). 

      
 

 
   

 
       (Eq. 1) 

As observações individuais    diferem em valor por causa de variações 

aleatórias nas grandezas de influência dos efeitos aleatórios. A variância 

experimental das observações é dada pela Equação 2. 

        
 

     
          

    (Eq. 2) 

A raiz quadrada positiva desta variância       é denominada desvio padrão 

experimental e caracteriza a variabilidade dos valores    observados, mais 

especificamente, sua dispersão em torno da média (Equação 3). 

        
 

     
          

    (Eq. 3) 

 Desta forma, os resultados das medidas realizadas neste trabalho foram 

expressos conforme a Equação 4: 

            (Eq. 4) 

3.3 CARACTERIZAÇÃO DO INSTRUMENTO COM BASE NA NORMA 

ANSI/ISA-51.1-1979 (R1993) 

As características de desempenho estáticas do instrumento foram 

determinadas de acordo com a norma ANSI/ISA-51.1. A norma indica um método 

generalizado de procedimentos de testes que ilustram e esclarecem termos relativos 

à linearidade, à sensibilidade, à acurácia, à histerese e à repetibilidade de um 

instrumento de medição. 

Os parâmetros característicos do instrumento são determinados a partir de 

ciclos de calibração. Um ciclo de calibração consiste na medição de valores 

conhecidos da variável de entrada e registro dos valores de saída em sentido 

ascendente (do menor para o maior valor de entrada) e descendente (do maior para 
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o menor valor de entrada). A relação entre os valores de entrada e saída é expressa 

graficamente por meio de uma curva chamada curva de calibração.  

A Figura 14 apresenta como os parâmetros característicos são observados 

graficamente. Em seguida, são apresentadas descrições mais detalhadas sobre 

cada parâmetro. 

 

 

Figura 14 – Determinação gráfica dos parâmetros característicos. 

 

A linearidade é uma expressão do quanto a curva real medida de um sensor 

se afasta da curva ideal (ajuste linear). A linearidade é medida em termos de não 

linearidade como um percentual positivo ou negativo do intervalo de saída ideal, 

conforme a Equação 5: 

                    
         

       
     (Eq. 5) 

onde, 

                   é a porcentagem da não linearidade 

          é o desvio máximo de saída entre a curva real e a curva ideal 

        é a amplitude da faixa de saída referente a faixa de medição do 

instrumento 

Curva  Ideal  

Curva  Ascendente 
Curva  Descendente 

Curva Média Real 

L  - Não Linearidade Máxima 

H - Histerese 

A

   

- Acurácia 

ΔX 

ΔY 

Entrada 
X 

Y 

L 

H 
A 

Saída 
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 A sensibilidade é definida como a variação detectável na saída provocada 

pela variação unitária no parâmetro de entrada. É determinada graficamente pela 

inclinação da curva característica de saída de acordo com a Equação 6.  

   
  

  
 (Eq. 6) 

onde, 

   é a variação dos valores de saída 

   é a variação dos valores de entrada 

A histerese resulta da qualidade inelástica de um elemento ou dispositivo. É 

determinada pela maior diferença entre as saídas em sentido ascendente e 

descendente e expressa como um percentual do span de saída conforme a Equação 

7.  

               
          

       
     (Eq. 7) 

onde, 

   sinal de saída referente à uma entrada k registrado em sentido ascendente 

   sinal de saída referente à uma entrada k registrado em sentido descendente 

        é a amplitude da faixa de saída referente a faixa de medição do 

instrumento 

A repetibilidade refere-se ao grau de concordância entre as saídas de um 

número de medições consecutivas de uma mesma entrada. É determinada pela 

máxima diferença em desvio percentual para todos os valores de saída 

considerando curvas ascendentes e descendentes separadamente, sendo fixadas 

as condições operacionais.  

À acurácia ou exatidão chamamos o maior desvio tanto no sentido 

ascendente quanto no descendente em relação ao valor verdadeiro (ou referência). 

Por via de regra, em medidas não se conhece o valor verdadeiro. A inferência desse 

valor pode ser feita pela média das medidas. Quanto maior o número de medidas, 

mais próximo o valor médio será do valor verdadeiro. Logo, a acurácia do 

instrumento foi determinada pelo maior desvio observado entre a curva média real e 

as curvas em sentido ascendente e descendente e expressa como percentual do 

span de saída. 
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Deve-se atentar à diferença entre acurácia e precisão. A precisão está 

relacionada à dispersão (ou desvio estático) dos valores medidos. A Figura 15 ilustra 

a diferença entre esses dois parâmetros. 

 

Figura 15 – Ilustração sobre o conceito de acurácia e precisão. 

No alvo 1 o instrumento é preciso e acurado, pois acerta o alvo (valor de 

referência) em todas as medidas e apresenta pouca dispersão dos valores medidos. 

No alvo 2 há pouca dispersão dos valores medidos, mas o instrumento não acerta o 

alvo, ou seja, é preciso e não acurado. No alvo 3 o instrumento não é preciso, mas é 

acurado pois a média dos valores medidos acerta o alvo. Seguindo a mesma 

analogia, o alvo 4  demonstra um instrumento é não preciso e não acurado. 

A precisão (ou incerteza padrão de medição) em percentual do span de saída 

do instrumento foi determinada como o maior desvio padrão observado de todas as 

medidas realizadas. 

 

 

 

 

 

1 2 

3 4 
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3.4 DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO 

 Conforme citado anteriormente, o trabalho foi desenvolvido em três etapas. 

Estas etapas estão descritas nos Capítulos 4, 5 e 6 a seguir. Inicialmente foi 

investigada a utilização de um sensor desenvolvido em um trabalho anterior por 

Wandermur et. al. (2014) quanto à aplicabilidade em quantificação de biomassa. 

Para auxiliar na apresentação do trabalho desenvolvido por Wandermur et. al. 

(2014), considera-se que a fibra tratada é uma fibra ótica que passou por um pré-

tratamento para adesão de um anticorpo à superfície da mesma. Ou seja, uma fibra 

ótica com o anticorpo aderido à superfície. No capítulo seguinte, é descrito o projeto 

e construção de uma sonda óptica de baixo custo baseada em fibra óptica plástica, 

LEDS e fotodiodo para o monitoramento on-line e in-situ da concentração celular, 

bem como o estudo do melhor comprimento de onda para quantificação da 

biomassa em análise. Por fim, a terceira e última etapa consistiu em implementar a 

plataforma Arduino como uma alternativa acessível e de baixo custo à produção do 

instrumento de medição. Nesta etapa, foram estudadas as influências da 

luminosidade ambiente e do comprimento do caminho óptico sob a resposta do 

instrumento. 
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CAPÍTULO 4 - APLICAÇÃO DO SENSOR DESENVOLVIDO POR 

WANDERMUR ET. AL. (2014) 

 

Este capítulo disserta sobre a validação do sensor desenvolvido em um 

trabalho anterior por Wandermur et. al. (2014) quanto à detecção quantitativa de 

biomassa microbiana. É descrita a metodologia de avaliação e são apresentados os 

resultados e conclusões dos ensaios realizados. 
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4.1 DESCRIÇÃO DO SENSOR E INSTÂNCIAS ENVOLVIDAS NA MEDIÇÃO 

O sensor foi desenvolvido originalmente para detecção qualitativa de 

Escherichia coli baseado na medição da variação da amplitude do sinal luminoso em 

uma POF tratada com um anticorpo específico para a bactéria. A queda no sinal 

luminoso é dada pela diminuição do número de modos de propagação dentro do 

núcleo da fibra devido ao aumento do índice de refração (IR) do meio circundante, 

provocado pela aderência das bactérias à superfície da fibra. O princípio de medição 

está associado a variações no modo de propagação da luz dentro da fibra, em 

função da presença da bactéria no meio em análise. Estas variações são detectadas 

a partir da variação do índice de refração do meio externo. 

 O sensor consiste de um LED de 880nm (NIR) conectado a extremidade de 

uma fibra óptica plástica em forma de U e um fotodiodo localizado na extremidade 

oposta. O fotodiodo gera uma fotocorrente amplificada por um amplificador de 

transimpedância de baixo ruído. Os dados de saída em milivolts (mV) são enviados 

via USB para o computador onde um software de aquisição de dados é executado. 

A Figura 16 apresenta as instâncias do sistema de medida investigado.  

 

Figura 16 – Instâncias envolvidas no sistema de medida. Adaptado de Wandermur et. al. (2014) 

  A placa eletrônica (Figura 17) possui a finalidade de alimentar o LED, 

converter e amplificar os sinais do fotodiodo e promover a comunicação com o 

computador. Conforme apresentado na Figura 17, os principais componentes da 

placa são: driver de LED com PWM para até 50 mA de corrente; microcontrolador 

(MSP430AFE253, Texas Instruments Inc.) para geração de PWM, comunicação com 

Becker 
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PC e conversor analógico-digital com resolução de 16 bits para aquisição dos sinais 

do sensor; amplificador operacional para transdução dos sinais do fotodiodo (de 

sinais de fotocorrente para sinais tensão de até 600 mV); comunicação com PC via 

cabo USB. 

 

Figura 17 – Placa eletrônica desenvolvida por Wandermur et. al. (2014) 

O sistema de aquisição de dados consiste em uma interface gráfica 

desenvolvida no software de supervisão LabView cuja finalidade é acompanhar e 

armazenar dados da variável disponível pela instrumentação instalada. A 

configuração do sistema permitiu o monitoramento e armazenamento de dados com 

tempo de amostragem de um segundo. A Figura 18 apresenta a interface gráfica 

desenvolvida. 

 

Figura 18 – Sistema de aquisição de dados. 
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4.1.2 METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO 

A fim de avaliar a capacidade do sensor, com ausência do anticorpo, em 

discriminar diferentes concentrações celulares, ensaios foram realizados 

mergulhando-se o sensor em suspensões de diferentes concentrações de fermento 

biológico comercial - Saccharomyces cerevisiae - preparadas por sucessivas 

diluições, partindo-se de uma suspensão concentrada de 20 g/L, conforme Tabela 2. 

A amplitude do sinal de saída foi registrada durante 3 minutos (aproximadamente 

180 observações) para cada amostra e os dados foram exportados do sistema de 

aquisição para o software Microsoft Excel. 

 

Tabela 2 – Suspensões preparadas para avaliação do sensor desenvolvido por Wandermur et. al. 

(2014). 

N° da  

Amostra 

Volume de Suspensão 

Concentrada (mL) 

Volume de 

Água (mL) 

Concentração  

(g/L) 

1 1 999 0,02 

2 1 499 0,04 

3 0,5 99,5 0,1 

4 1 99 0,2 

5 1 49 0, 4 

6 4 96 0,8 

7 10 150 1,25 

8 10 70 2,5 

9 10 30 5 

10 10 10 10 

11 20 0 20 

 

4.2 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 A Tabela 3 apresenta os dados de entrada referentes à concentração celular 

das amostras e o sinal de saída resultante, calculado pela média aritmética de 

aproximadamente 180 observações durante o período de aquisição (3min). 

Observações iniciais e finais foram descartadas (cerca de 10% dos valores 

observados), garantindo uma estabilização do sistema. Foi calculado ainda o desvio 

padrão do sinal de saída em cada patamar de concentração celular, previamente 

definido. 
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Tabela 3 – Dados de entrada e saída do sensor e desvio padrão das observações. 

Concentração (g/L) Saída do Sensor (mV) Desvio Padrão (mV) 

0,02 1,1527 ±0,0032 

0,04 1,1604 ±0,0020 

0,10 1,1540 ±0,0036 

0,20 1,1541 ±0,0019 

0,40 1,1461 ±0,0021 

0,80 1,1455 ±0,0017 

1,25 1,1449 ±0,0094 

2,50 1,1494 ±0,0017 

5,00 1,1476 ±0,0019 

10,00 1,1394 ±0,0025 

20,00 1,1074 ±0,0212 

 

A resposta do sensor a cada concentração celular é apresentada na Figura 

19. O sinal de saída do sensor possui uma relação inversa em relação à entrada, 

isto é, quanto maior a concentração celular, menor o sinal de saída. Esta afirmação 

é válida apenas para o intervalo de 2,5 - 20 g/L. Estes valores correspondem aos 

limites inferior e superior de medição do instrumento, respectivamente. O sensor não 

apresentou um comportamento consistente em concentrações abaixo de 2,5 g/L.  
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Figura 19 – Resposta do sensor frente a variações da concentração celular. 

 Como todos os instrumentos industriais permitem a configuração de curvas de 

calibração lineares, foram descartadas as medidas obtidas inferiores a 2,5 g/L e foi 

feita uma análise mais detalhada da faixa de resposta linear do instrumento. A 

Figura 20 e a Equação 8 apresentam a aproximação linear para o intervalo de 

medição 2,5 – 20 g/L. O coeficiente de correlação da curva é R² = 0,9626. 

 

Figura 20 – Curva característica do sensor. 
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                       (Eq. 8) 

A sensibilidade neste intervalo corresponde a 0,0025 mV/g/L. O desvio 

padrão não é constante e aumenta com o aumento da concentração celular.   

4.3 CONCLUSÃO PARCIAL 

A Tabela 4 apresenta as características do instrumento, calculadas conforme 

os parâmetros definidos anteriormente neste trabalho. 

Tabela 4 – Parâmetros característicos do sensor. 

Parâmetro Valores 

Faixa de Medição (g/L) 2,5 - 20 

Precisão (%) 50,52 

Desvio Absoluto (mV) 0,0212 

Desvio Absoluto (g/L) 0,38 

Sensibilidade (mV/g/L) 0,0025 

Linearidade (%) 8,38 

R² 0,9626 

O instrumento apresentou uma grande dispersão dos valores medidos 

caracterizando-o como não preciso. Além disso, o desvio padrão máximo possui 

ordem de grandeza superior à sensibilidade do instrumento.   

O sistema de medição como um todo é constituído por um instrumento 

(incluindo o elemento sensor e o elemento transmissor) acoplado a um sistema de 

aquisição de dados. Aparentemente, o elemento transmissor desenvolvido por 

Wandermur et. al. (2014) apresentou-se estável e robusto, assim como o sistema de 

aquisição de dados. No entanto, com base nos resultados foi possível concluir que o 

princípio de medição (índice de refração) adotado não foi adequado à medição de 

biomassa.  

Sendo assim, o elemento transmissor e o sistema de aquisição de dados 

foram mantidos e um novo sensor, com princípio de medição de turbidez, foi 

desenvolvido. 
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CAPÍTULO 5 - DESENVOLVIMENTO DE UMA SONDA ÓPTICA PARA 

MONITORAMENTO ON-LINE E IN-SITU DE BIOMASSA MICROBIANA 

Este capítulo disserta sobre a construção de uma sonda óptica de baixo custo 

para monitoramento on-line e in-situ de biomassa. Esta sonda foi acoplada ao 

transmissor desenvolvido por Wandermur et. al. (2014) e novos procedimentos de 

teste foram realizados para determinar, além da sua funcionalidade, o comprimento 

de onda mais adequado para a quantificação de biomassa. 

Os procedimentos de teste, o material utilizado na construção, resultados e 

conclusões são também descritos neste capítulo.  
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5.1 PROJETO E CONSTRUÇÃO DA SONDA 

O software DesignSpark Mechanical foi utilizado para projetar a sonda em 

três módulos: um módulo responsável pela emissão de luz por meio de um LED, um 

módulo responsável pelo transporte de luz através de uma fibra óptica plástica de 2 

mm e, por último, um módulo responsável pela conversão do sinal luminoso em um 

sinal mensurável por meio de um fotodiodo. A Figura 21 apresenta o projeto da 

sonda com destaque para os módulos de conversão e emissão de luz. 

 

 

Figura 21 – Projeto da sonda óptica. 

 

Os módulos de emissão e conversão de luz foram produzidos em uma 

impressora 3D (GT Max 3D – Core A3). Entre os diversos polímeros disponíveis 

para impressão 3D, optou-se pela utilização do ABS (acrilonitrila butadieno estireno). 

Este polímero apresenta alta tenacidade (mesmo em condições frias), rigidez 

adequada, boa estabilidade térmica e alta resistência a ataques químicos e fissuras 

por estresse ambiental. Outras propriedades significativas do ABS incluem 

durabilidade, baixo coeficiente de expansão térmica e baixo custo, adequando-se 

perfeitamente à finalidade deste trabalho (OLIVERA et al., 2016).  

O caminho óptico foi projetado com 10 mm, comprimento tipicamente 

adotados em sondas e espectrofotômetros comerciais. Uma haste metálica oca, de 

diâmetro 2 mm foi utilizada para conferir resistência e isolar a POF do ambiente, 

deixando apenas as extremidades expostas ao meio que contém as células e ao 

fotodiodo.  
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As extremidades da fibra foram tratadas com uma lixa de óxido de alumínio 

de forma a minimizar perdas de sinal, pois, de acordo com Krohm (1988), a 

finalização irregular da fibra é uma das principais causas de atenuação. 

Dispositivos comercialmente disponíveis para a determinação em tempo real 

de biomassa total operam em comprimentos de onda no visível e no NIR (MOROSE 

et al., 1999). Segundo Sonnleitner (2012), interferências podem ser contornadas por 

meio do uso de comprimento de onda NIR, uma vez que este é insensível a 

mudanças na coloração do meio. Desta forma, dois módulos de emissão foram 

produzidos contendo LEDs com comprimentos de onda 630nm (vermelho visível) e 

880nm (NIR). Tanto os LEDs quanto o fotodiodo utilizados foram produzidos pela 

SIEMENS e possuem aplicação especificada para transmissão em fibra óptica. 

A Figura 22 apresenta a sonda óptica desenvolvida. A sonda possui 21 cm de 

comprimento total. Deste comprimento, 19cm pode ser submerso. Esta sonda foi 

acoplada ao circuito elétrico e ao sistema de aquisição de dados desenvolvido por 

Wandermur et. al. (2014), conforme descrito anteriormente. 

 

Figura 22 – Sonda óptica. 

5.2 METODOLOGIA DE CALIBRAÇÃO DO INSTRUMENTO 

 A metodologia de calibração adotada consistiu em inserir o instrumento em 

um frasco opaco contendo 500 mL de água. Alíquotas de 10 mL de uma suspensão 

concentrada de 20 g/L foram pipetadas e adicionadas ao frasco a cada 3 minutos. A 

resposta ao aumento da concentração celular foi verificada em tempo real na tela 

gráfica do sistema de aquisição. O meio contendo as células foi mantido sob 

agitação magnética constante de forma a manter uma mistura homogênea. 

A Figura 23 apresenta a metodologia empregada para a realização da 

calibração do instrumento. 
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Figura 23 – Metodologia de calibração do instrumento. 

 

O procedimento de calibração foi realizado igualmente para a sonda com 

emissão no vermelho visível (630 nm) e infravermelho próximo (880 nm), permitindo 

uma análise preliminar da influência do comprimento de onda na resposta do 

instrumento. A Figura 24 apresenta o sistema integrado para realização da 

calibração do instrumento de medição. 

 

 

Figura 24 – Sistema integrado para a realização do procedimento de calibração. 
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 Embasado pela norma ANSI/ISA-51.1 que concerne à terminologia de 

instrumentação aplicada a processos e fazendo uso dos dados dos testes referente 

à etapa de calibração foi possível caracterizar o instrumento quanto à linearidade, 

precisão e sensibilidade. Os parâmetros característicos acurácia, histerese e 

repetibilidade são estimados a partir de diversos ciclos de calibração. Contudo, os 

ensaios de calibração da sonda óptica foram realizados uma vez em sentido 

ascendente para cada comprimento de onda. 

5.2 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

5.2.1 Calibração e Caracterização do Sensor com Emissão no Vermelho 

Visível (630 nm) 

 A Figura 25 apresenta a tela do sistema de aquisição ao final do 

procedimento de calibração. Cada platô corresponde ao sinal de saída do sensor em 

resposta a adição sequenciada de suspensão celular. A adição foi realizada até que 

não fossem mais verificadas variações relevantes no sinal de saída do sensor. A 

resposta do sensor apresenta um comportamento inverso, pois quanto maior o sinal 

lido em mV, menor a concentração celular e vice e versa. Este comportamento está 

de acordo com o esperado, uma vez que, quanto menor a concentração celular, 

maior a quantidade de luz recebida pelo fotodiodo e maior a fotocorrente gerada. 

 

Figura 25 – Tela do sistema de aquisição ao final do procedimento de calibração do sensor com 

emissão no vermelho visível. 

outliers 
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O valor do sinal de saída foi calculado por meio da média aritmética de 120 

observações intermediárias, pois foram excluídos os 30 primeiros e 30 últimos dados 

de cada platô. Este procedimento foi adotado para a utilização de dados em estado 

estacionário. O comportamento atípico do sinal de saída indicado pela seta na 

Figura 25 possivelmente foi causado por interferências momentâneas como 

formação de bolhas ou aderência de células na extremidade da fibra óptica ou do 

LED. Portanto, estes dados foram excluídos do cálculo da média.  

A Figura 26 apresenta a curva de calibração do sensor expressa em um 

gráfico de concentração celular (g/L) versus sinal de saída (mV), evidenciando o 

comportamento de resposta inversa. 

 

Figura 26 – Curva de calibração do sensor com emissão no vermelho visível. 

A curva característica é apresentada na Equação 10 e corresponde a faixa de 

medição de 0 – 5,51 g/L. O coeficiente de correlação da curva é R²=0,9511.  

                   (Eq. 9) 

 O desvio padrão máximo observado nesta faixa foi de 1,30 mV, 

correspondente a 0,47% do span de saída e equivalente a 0,007 g/L em valor 

absoluto. Este resultado mostra que o instrumento é bastante preciso. 
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O cálculo da linearidade resultou em um valor equivalente a 12,75% da 

amplitude de saída do sensor. A sensibilidade é definida pela inclinação da curva 

característica e corresponde a 56,021 mV/g/L. 

Tipicamente, sensores de biomassa comerciais são caracterizados por 

correlações lineares. No entanto, um melhor ajuste pôde ser obtido a partir de uma 

correlação exponencial, conforme apresentada na Figura 27.  

 

 

Figura 27 – Curva característica exponencial do sensor com emissão no vermelho visível. 

 

A curva exponencial é apresentada na Equação 11 e possui coeficiente de 

correlação exponencial de R²=0,9897.  

                   (Eq. 10) 

5.2.2 Calibração e Caracterização do Sensor com Emissão no Infravermelho 

Próximo (880nm) 

A Figura 28 corresponde a tela do sistema supervisório ao final do 

procedimento de calibração. Assim como no ensaio anterior, foi identificado um 

comportamento anômalo no sinal de saída do sensor (indicado pela seta) e, 

portanto, esses dados não foram utilizados para construção da curva de calibração.  
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Figura 28 – Tela do sistema supervisório ao final do procedimento de calibração do sensor com 
emissão no infravermelho próximo. 

 O sinal de saída do sensor com emissão no infravermelho próximo 

apresentou mais ruído do que com emissão no vermelho visível. Este 

comportamento pode estar associado tanto ao comprimento de onda bem como a 

possíveis problemas de contato na eletrônica. Portanto, não necessariamente 

significa que o sensor com emissão no vermelho visível é mais preciso. A Figura 29 

apresenta a curva de calibração do sensor expressa em um gráfico de concentração 

celular (g/L) versus sinal de saída (mV). O instrumento apresentou comportamento 

de resposta inversa assim como no ensaio anterior.  

 

Figura 29 – Curva de calibração do sensor com emissão no infravermelho próximo. 

outliers 
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A curva característica é apresentada na Equação 12 e corresponde a faixa de 

medição de 0 – 8,06 g/L. O coeficiente de correlação da curva é R²=0,9705. A 

emissão no infravermelho próximo ampliou a faixa de utilização do instrumento e 

apresentou um maior ajuste linear em relação à emissão no vermelho visível. 

                   (Eq. 11) 

 O desvio padrão máximo observado nesta faixa foi de 4,56 mV, 

correspondente a 1,8% do span de saída e equivalente a 0,077 g/L em valor 

absoluto.  

 O cálculo da linearidade resultou em um valor equivalente a 10,07% da 

amplitude de saída do sensor. A sensibilidade na faixa de medição 0 – 8,06 g/L 

corresponde a 34,96 mV/g/L. 

 Uma vez que o instrumento tem a opção de receber uma curva de calibração 

não linear, a Figura 30 apresenta a curva exponencial que melhor se ajusta aos 

dados obtidos. 

 

Figura 30 – Curva exponencial que melhor se ajusta aos dados de saída do sensor com emissão no 
infravermelho próximo. 

A curva característica exponencial é apresentada na Equação 13. O 

coeficiente de correlação exponencial é R² = 0,9899.  

                  (Eq. 12) 
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5.3 CONCLUSÃO PARCIAL 

A tabela 5 apresenta um resumo das características do sensor calculadas 

neste ensaio em ambas as radiações luminosas. 

Tabela 5 – Resumo das características do sensor em ambos os comprimentos de onda. 

Parâmetro Vermelho Visível (630nm) Infravermelho (880nm) 

Faixa de Medição (g/L) 0 - 5,51 0 - 8,06 

Precisão (%) 0,47 1,8 

Desvio Absoluto (mV) 1,30 4,56 

Desvio Absoluto (g/L) 0,007 0,077 

Sensibilidade (mV/g/L) 56,02 34,96 

Linearidade (%) 12,75 10,07 

R² 0,9511 0,9705 

 

Os coeficientes de correlação linear calculados não são os melhores, no 

entanto, estão em conformidade com valores encontrados na literatura para 

sensores de biomassa (NGUYEN & RITTMANN, 2018). A não linearidade do sensor 

com emissão no vermelho visível é maior do que o do sensor com emissão no NIR. 

O sinal de saída do sensor com emissão no NIR apresentou um 

comportamento mais ruidoso em relação à emissão no vermelho visível. Este 

comportamento pode estar associado tanto à conexão dos componentes eletrônicos 

quanto ao comprimento de onda. Portanto, não é possível afirmar que a emissão no 

vermelho visível proporciona uma resposta mais precisa em relação a emissão no 

NIR. 

A sensibilidade do sensor em ambas as radiações não se confunde com o 

ruído. A emissão no NIR possibilitou uma maior faixa de utilização do sensor. Por 

isso, foi considerada mais adequada para a quantificação de biomassa nas 

condições empregadas.  

Vale lembrar que este sistema de medição continua dependente do elemento 

transmissor desenvolvido por Wandermur et. al. (2014). Apesar dos bons resultados 

obtidos, o circuito eletrônico deve ser desenvolvido com conhecimento mais 

profundo de elétrica e eletrônica, conhecimentos estes que se distanciam um pouco 

do know-how de Engenheiros de Bioprocessos. No intuito de aumentar a 
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flexibilidade do instrumento, foi desenvolvido ainda um transmissor alternativo, de 

baixo de custo, baseado em uma plataforma aberta e mais acessível ao engenheiro 

de processos. Em função dos melhores resultados, este transmissor foi acoplado a 

sonda utilizada para respostas à emissão no infravermelho próximo, desenvolvida no 

presente trabalho. 
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CAPÍTULO 6 - IMPLEMENTAÇÃO DA PLATAFORMA ARDUINO 

Este capítulo disserta sobre o desenvolvimento de um novo instrumento de 

medição utilizando a plataforma Arduino. A sonda óptica foi acoplada a um módulo 

sensor baseado em fotodiodo compatível com Arduino. Com base nos resultados 

anteriores, apenas a emissão no infravermelho próximo foi utilizada. 

Ademais, este capítulo apresentada os componentes Arduino utilizados, o 

código de programação e o circuito elétrico desenvolvido para funcionamento do 

instrumento. Os resultados e conclusões dos procedimentos de calibração e 

caracterização do sensor são apresentados em sequência.  
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6.1 COMPONENTES DO NOVO SISTEMA DE MONITORAMENTO 

O instrumento desenvolvido neste trabalho é composto basicamente por uma 

placa Arduino UNO e um módulo sensor de luminosidade para Arduino. Este 

instrumento foi conectado ao computador e os dados de saída foram registrados 

utilizando o Monitor Serial disponível no software de programação Arduino IDE. A 

Figura 31 apresenta as instâncias do novo sistema de monitoramento. 

 

 

Figura 31 – Instâncias envolvidas no sistema de medição com Arduino. 

O Arduino UNO é uma placa de prototipagem de código aberto baseada no 

microcontrolador Microchip ATmega328P. Esta placa possui todo o circuito de 

suporte necessário para programação via porta USB e permite o upload de um novo 

código sem o uso de um programador de hardware externo. Equipada com um 

conjunto de pinos de entrada/saída analógicos e digitais permite a conexão de várias 

placas de extensão (módulos sensores e atuadores) e outros circuitos. Ademais, 

pode ser alimentado pela porta USB, por um adaptador AC/DC ou até mesmo por 

uma bateria. Estes atributos diversificam e facilitam a aplicação, por isso esta placa 

foi escolhida como base para o novo sistema de medida. 

A Figura 32 apresenta a placa Arduino UNO e as especificações técnicas são 

apresentadas na Tabela 6. 
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Figura 32 – Placa Arduino UNO. 

 

Tabela 6 – Especificação da Placa Arduino UNO 

Variável Especificação 

Microcontrolador Microchip ATmega328P 
Tensão de Operação 5V 
Tensão de Entrada (recomendado) 7V a 12V 
Tensão de Entrada (limites) 6V a 20V 
Pinos Digitais I/O 14 (dos quais 6 oferecem saída PWM) 
Pinos de Entrada Analógicos 6 
Corrente DC por I/O 40 mA 
Corrente DC no Pino 3.3V 50 mA 

Memória Flash 
32 KB (dos quais 0,5KB são utilizados pelo 
carregador de inicialização) 

SRAM 2 KB (ATmeg328) 
EEPROM 1 KB (ATmega328) 
Clock 16 MHz 
Dimensão 68.6 mm x 53.4 mm 
Peso 25 g 

Fonte: ARDUINO (2018) 

Um módulo de medição compatível com o Arduino contendo um sensor 

fotodiodo (MH-Sensor-Series/Flying-Fish) foi utilizado para compor o novo sistema. 

Este módulo converte a corrente elétrica de saída do fotodiodo referente a uma 

entrada de radiação luminosa em um sinal de saída digital na faixa de 0 a 1024 bits 

ou um sinal analógico de 0 a 5 V.  

A Figura 33 apresenta o módulo sensor baseado em fotodiodo utilizado e a 

Tabela 7 apresenta as especificações técnicas deste módulo. 
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Figura 33 – Módulo sensor de luminosidade para Arduino. 

 

Tabela 7 – Especificação do sensor baseado em fotodiodo (MH-Sensor-Series/Flying-Fish). 

Variável Especificação 

Tensão de Operação 3.3V a 5V 
Saídas Digital e Analógica 
Sensibilidade Ajustável via trimpot (Saída Digital) 
Circuito Comparador LM393 
Dimensões 32 x 14mm 
Pinos 

 
 VCC Alimentação (3.3V a 5V) 
GND Neutro 
D0 Saída digital 
A0 Saída analógica 

Fonte: CINESTEC (2018) 

A Figura 34 apresenta o diagrama do circuito elétrico elaborado para o 

funcionamento do sistema. Além da placa Arduino UNO e do módulo sensor foi 

utilizada uma placa de conexões condutoras para montagem de circuitos elétricos 

experimentais (protoboard), uma resistência de 220 Ω, fios condutores e um cabo 

USB/Serial. O LED conectado à protoboard representa o LED do módulo de 

emissão, acoplado na sonda desenvolvida. 

 

 

Figura 34 – Diagrama do circuito elétrico utilizado na instalação do Arduino Uno. 
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A Figura 35 apresenta o código de programação desenvolvido e 

descarregado na memória da placa Arduino. Na inicialização do transmissor (placa 

Arduino) é estabelecida a comunicação do mesmo com uma porta de comunicação 

serial (conexão USB ao microcomputador). Em seguida, a cada segundo, o código 

foi programado para aquisitar o valor correspondente a entrada onde está conectada 

a sonda (Entrada 0), converter este sinal digital a um valor entre 0 e 5V e apresentar 

o resultado na tela do computador. Este programa utiliza um recurso da interface do 

Arduino IDE, denominada monitor serial, para visualizar on-line os dados 

aquisitados. Após cada teste, estes valores foram copiados para a área de 

transferência do computador e analisados através do software Microsoft Excel. 

 

 

Figura 35 – Código de programação. 
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6.1.1 Metodologia de Calibração do Novo Instrumento 

  Para a construção das curvas de calibração do sensor foram utilizadas 

suspensões de diferentes concentrações celulares de S. cerevisiae preparadas em 

água (0 a 35 g/L) por diluições de uma suspensão concentrada de 50 g/L, conforme 

Tabela 8. Todas as suspensões foram preparadas em balão volumétrico de 100 mL. 

O sensor foi mergulhado em cada suspensão durante 2 minutos. Foram realizados 

três ciclos de calibração. Os sinais de saída foram aquisitados a cada segundo e 

exportados para o software Microsoft Excel para análise dos dados. A suspensão foi 

mantida sob agitação constante para alcançar uma mistura homogênea.  

 

Tabela 8 – Suspensões utilizadas para calibração do novo instrumento. 

N° da  

Amostra 

Volume de Suspensão  

Concentrada (mL) 

Volume de  

Água (mL) 
Concentração (g/L) 

1 0 100 0 

 2 1 99 0,5 

3 2 98 1 

4 10 90 5 

5 20 80 10 

6 30 70 15 

7 40 60 20 

8 50 50 25 

9 60 40 30 

10 70 30 35 

6.1.2 Estudo da Influência do Comprimento do Caminho Óptico 

Os ensaios descritos no Capítulo 5 foram realizados com comprimento óptico 

de 10 mm. Contudo, alguns sensores de biomassa são oferecidos em dois 

comprimentos de caminho óptico, 5  e 10 mm. De acordo com as especificações, o 

comprimento de 5 mm deve ser utilizado para a identificação da densidade celular 

de bactérias e leveduras, enquanto que o de 10 mm deve ser utilizado para culturas 

de mamíferos, plantas e insetos (paralab BIO, 2017). Sendo assim, a haste 

recheada com a fibra óptica foi deslocada 5mm em direção ao LED e os ensaios 

descritos neste capítulo foram realizados tanto com comprimento óptico de 10 mm 

quanto de 5 mm.  
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6.1.3 Estudo da Influência da Interferência de Luz Ambiente 

 A metodologia de investigação da influencia da luz ambiente consistiu em 

inserir o instrumento em um becker com e sem revestimento contendo água por 5 

minutos. Após este período, os dados aquisitados a cada segundo foram exportados 

para o software Microsoft Excel para análise dos resultados. A Figura 36 apresenta o 

sistema montado para a realização do ensaio.  

 

Figura 36 – Sistema montado para avaliação da interferência de luz ambiente no sinal de saída do 
sensor.  
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6.2 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 Após a montagem do circuito elétrico de baixo custo, de fácil aquisição e 

montagem, foi feita uma análise da influência de luz ambiente na resposta do 

instrumento para os dois comprimentos de caminho óptico. 

 As Figuras 37 e 38 apresentam o comportamento do sinal de saída do 

instrumento com comprimento óptico de 5 mm e 10 mm, respectivamente, quando 

inseridos por 5 minutos em um becker com e sem revestimento. 

 

Figura 37 – Influência da luz ambiente no sinal de saída do sensor de comprimento óptico de 5 mm. 

 

 

Figura 38 – Influência da luz ambiente no sinal de saída do sensor de comprimento óptico de 10 mm. 
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Os resultados evidenciam que o sensor não sofre interferência da luz 

ambiente em ambos os comprimentos de caminho óptico. Esta característica amplia 

as possibilidades de utilização do instrumento, como por exemplo, em biorreatores 

de bancada confeccionados com vidro transparente ou em cultivos que requerem 

iluminação. Ademais, vale ressaltar que o sensor mostrou-se bastante estável e 

preciso durante o período de teste. 

6.2.1 Sensor de Comprimento Óptico 5 mm 

Para a calibração e caracterização do instrumento com comprimento óptico 

de 5 mm, três ciclos de calibração foram realizados conforme o procedimento 

descrito anteriormente. A Tabela 9 apresenta os resultados dos três ciclos de 

calibração realizados e a média no sentido ascendente (A) e descendente (D). 

Tabela 9 – Resultados dos ciclos de calibração realizados com o sensor de comprimento óptico 5mm. 

Entrada  

(g/L) 

1° Ciclo 2° Ciclo 3° Ciclo Média Média Média 

A D A D A D A D AD 

0,0 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 

0,5 0,14 0,14 0,14 0,13 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 

1,0 0,15 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 

5,0 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

10,0 2,79 2,14 2,13 2,21 2,18 2,18 2,16 2,18 2,17 

15,0 3,55 3,53 3,57 3,58 3,54 3,53 3,55 3,54 3,55 

20,0 4,09 4,09 4,08 4,08 4,08 4,08 4,08 4,08 4,08 

25,0 4,31 4,32 4,37 4,30 4,31 4,30 4,33 4,31 4,32 

30,0 4,44 4,44 4,44 4,30 4,45 4,43 4,44 4,39 4,42 

35,0 4,52 4,52 4,54 4,51 4,52 4,51 4,53 4,51 4,52 

Com base nos resultados obtidos a partir dos ciclos de calibração, as Figuras 

39 e 40 apresentam as curvas em sentido ascendente e descendente, 

respectivamente. Apresentam ainda a dispersão de cada medição.  
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Figura 39 – Curvas ascendentes da sonda com comprimento óptico de 5 mm. 

Foi identificado um outlier (indicado pela seta) nas curvas ascendentes. Este 

comportamento atípico pode ser atribuído a erros experimentais. É possível observar 

em ambas as curvas que não há grande dispersão dos valores medidos ao longo de 

toda a faixa estudada. Isto indica que o instrumento é bastante preciso. Ademais, é 

possível verificar que os valores obtidos foram bastante próximos, o que nos permite 

concluir que o sensor tem boa repetibilidade. 

 

Figura 40 – Curvas descendentes da sonda com comprimento óptico de 5 mm. 
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Os resultados mostram ainda que o sinal de saída do sensor apresenta uma 

relação direta com a entrada. Ou seja, quanto maior a concentração celular, maior o 

sinal de saída e vice e versa. Desta forma, pode-se afirmar que o sensor possui 

característica de resposta direta. 

A Figura 41 apresenta a curva de calibração global do sensor (Média AD) e as 

curvas médias no sentido ascendente e descendente. Analisando os gráficos pode-

se inferir que o sensor é insensível a variações abaixo de 5 g/L e muito pouco 

sensível a variações acima de 20 g/L. Esses valores extremos são os limites de 

detecção inferior e superior do instrumento, respectivamente. 

 

Figura 41 – Curva de calibração da sonda com comprimento óptico de 5mm. 

Em conformidade com a característica típica de medidores de biomassa, o 

instrumento foi caracterizado por uma correlação linear. Retirando os valores fora da 

faixa limite de detecção foi então determinada a curva característica do sensor 

apresentada na Figura 42. A Equação 13 apresenta a relação entre a concentração 

celular e o sinal de saída do instrumento cujo coeficiente de correlação linear é 

R²=0,9425. 
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Figura 42 – Curva característica da sonda com comprimento óptico de 5mm. 

                  (Eq. 13) 

Com base na norma ANSI/ISA-51.1 descrita no Capítulo 3 o instrumento foi 

caracterizado quanto à linearidade, sensibilidade, repetibilidade, precisão, acurácia e 

histerese.  

A Tabela 10 apresenta as especificações e os parâmetros característicos do 

instrumento expressos em desvio percentual da amplitude de saída referente à faixa 

de medição. 

Tabela 10 – Especificações e parâmetros característicos do sensor com comprimento óptico de 5mm. 

Parâmetro Valor 

Faixa de Medição (g/L) 5 – 20 

Sensibilidade (V/g/L) 0,2607 

Repetibilidade (%) 1,82 

Precisão (%) 1,04 

Acurácia (%) 0,26 

Linearidade (%) 10,23 

Histerese (%) 0,51 
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6.2.2 Sensor de Comprimento Óptico 10 mm 

 Para a calibração e caracterização do instrumento com comprimento óptico 

de 10 mm, três ciclos de calibração foram realizados conforme o procedimento 

descrito anteriormente. A Tabela 11 apresenta os resultados dos três ciclos de 

calibração realizados e a média no sentido ascendente (A) e descendente (D). 

Tabela 11 – Resultados dos ciclos de calibração realizados com o sensor de comprimento óptico de 

10 mm. 

Entrada 

(g/L) 

1° Ciclo 2° Ciclo 3° Ciclo Média Média Média 

A D A D A D A D AD 

0 0,14 0,14 0,14 0,14 0,15 0,14 0,14 0,14 0,14 

0,5 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 

1 0,18 0,18 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 

5 3,83 3,80 3,85 3,82 3,83 3,84 3,84 3,82 3,83 

10 4,61 4,62 4,63 4,61 4,63 4,60 4,62 4,61 4,62 

15 4,79 4,78 4,79 4,78 4,79 4,77 4,79 4,78 4,78 

20 4,83 4,83 4,84 4,83 4,84 4,84 4,83 4,83 4,83 

25 4,86 4,86 4,86 4,86 4,86 4,85 4,86 4,86 4,86 

30 4,87 4,88 4,88 4,87 4,88 4,88 4,88 4,88 4,88 

35 4,89 4,89 4,89 4,89 4,90 4,89 4,89 4,89 4,89 

  

As Figuras 43 e 44 apresentam as curvas em sentido ascendente e 

descendente, respectivamente. Apresentam ainda a dispersão de cada medição. 

Não foi observado grande dispersão dos valores medidos, indicando uma boa 

precisão do instrumento.  
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Figura 43 – Curvas ascendentes da sonda com comprimento óptico de 10 mm. 

 

Figura 44 – Curvas descendentes da sonda com comprimento óptico de 5 mm. 

 A Figura 45 apresenta a curva de calibração global do sensor (Média AD) e as 

curvas médias no sentido ascendente e descendente. Pode-se verificar que para 

este comprimento de caminho óptico o sensor é insensível a variações abaixo de 1 

g/L e acima de 10 g/L.  
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Figura 45 – Curva de calibração da sonda com comprimento óptico de 10 mm. 

 Uma maior amplitude do sinal de saída foi verificada entre as entradas 1 g/L e 

5 g/L. Por isso, este intervalo foi explorado e novos ciclos de calibração foram 

realizados. Os resultados dos novos ciclos de calibração são apresentados na 

Tabela 12. 

Tabela 12 – Resultados dos ciclos de calibração no intervalo 1 – 5 g/L. 

Entrada 

(g/L) 

1° Ciclo 2° Ciclo 3° Ciclo Média Média Média 

A D A D A D A D AD 

0 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

1 0,18 0,18 0,18 0,19 0,19 0,19 0,18 0,19 0,19 

2 0,25 0,26 0,26 0,28 0,28 0,27 0,26 0,27 0,27 

3 1,96 2,10 1,98 1,99 1,99 1,99 1,98 2,03 1,98 

4 3,03 3,05 3,15 3,13 3,12 3,11 3,10 3,10 3,11 

5 3,73 3,75 3,72 3,76 3,72 3,73 3,73 3,75 3,72 

 

 As Figuras 46 e 47 apresentam as curvas em sentido ascendentes e 

descendentes, respectivamente. Apresentam ainda, a dispersão dos valores 

medidos. É possível verificar uma maior dispersão dos valores medidos no intervalo 

estudado, indicando uma menor precisão do instrumento.  
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Figura 46 – Curvas ascendentes do intervalo 0 – 5 g/L. 

 

Figura 47 – Curvas descendentes no intervalo 0 – 5 g/L. 

 Analisando as curvas ascendentes de descendentes separadamente, é 

possível verificar que os valores obtidos foram bastante próximos, o que permite 

concluir que o sensor tem boa repetibilidade. 

 A Figura 48 apresenta a curva de calibração (Média AD) no intervalo 

estudado. 
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Figura 48 – Curva de calibração no intervalo 0 – 5 g/L 

Os resultados apresentados na Figura 48 mostram que o sensor é insensível 

a variações abaixo de 2 g/L. Retirando os valores fora da faixa limite de detecção, foi 

possível determina a curva característica do sensor apresentada na Figura 49, 

referente ao intervalo de medição de 2 – 5 g/L. 

 

Figura 49 – Curva característica da sonda óptica com comprimento óptico de 10 mm no 

intervalo 2 – 5 g/L. 

A Equação 14 apresenta a relação entre a concentração celular e o sinal de 

saída do sensor cujo coeficiente de correlação linear da curva é R²=0,9547. 
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                  (Eq. 14) 

A Tabela 13 apresenta as especificações e os parâmetros característicos do 

sensor calculados conforme a metodologia descrita neste trabalho. 

Tabela 13 – Especificações e parâmetros característicos do sensor com comprimento óptico de       

10 mm. 

Parâmetro Valor 

Faixa de Medição (g/L) 2 – 5 

Sensibilidade (V/g/L) 1,1504 

Repetibilidade (%) 3,46 

Precisão (%) 3,28 

Acurácia (%) 0,78 

Linearidade (%) 8,69 

Histerese (%) 1,56 
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6.3 CONCLUSÃO PARCIAL 

A Tabela 13 apresenta as especificações e parâmetros característicos do 

instrumento com os dois comprimentos ópticos estudados. 

Tabela 14 – Especificações e parâmetros característicos do sensor com os dois comprimentos de 

onda. 

Parâmetro 5 mm 10 mm 

Faixa de Medição (g/L) 5 - 20 2 - 5 

Sensibilidade (V/g/L) 0,2607 1,1504 

Repetibilidade (%) 1,82 3,46 

Precisão (%) 1,04 3,28 

Acurácia (%) 0,26 0,78 

Linearidade (%) 10,23 8,69 

Histerese (%) 0,51 1,56 

  

A redução do caminho óptico de 10 mm para 5 mm provocou além do 

deslocamento da faixa de medição (de 2 – 5 g/L para 5 – 20 g/L), uma maior 

amplitude de medida. Em ambos os comprimentos de caminho óptico o instrumento 

não apresentou uma boa linearidade. Conforme descrito na literatura, a linearidade 

estática é afetada por fatores ambientais, incluindo temperatura, vibração, nível de 

ruído acústico e umidade (National Instruments, 2017). Sendo assim, estudos 

podem ser realizados para averiguar quais as condições mais adequadas de 

utilização do instrumento de forma a reduzir a não linearidade. 

Ademais, o instrumento com caminho óptico de 5 mm apresentou melhores 

resultados concernentes à precisão, à repetibilidade, à acurácia e à histerese. Estes 

resultados corroboram com as especificações de instrumentos comerciais, que 

declaram o comprimento de 5 mm mais adequado à medição de levedura. 
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CAPÍTULO 7 – CONCLUSÕES E SUGESTÕES 

7.1 CONCLUSÕES GERAIS 

Os ensaios realizados neste trabalho evidenciaram que o principio de 

medição (índice de refração) adotado por Wandermur et. al. (2014) no 

desenvolvimento do sensor é impróprio à quantificação de biomassa nas condições 

empregadas.   

A sonda óptica turbidiométrica foi produzida com materiais baratos e robustos 

o suficiente para atender às demandas de esterilização e aplicação em processos 

biológicos. A opção de construção da sonda utilizando uma impressora 3D valida a 

utilização dessa ferramenta para a criação de novos instrumentos.  

A utilização da plataforma Arduino gerou um custo total aproximado de 

R$70,00. Os componentes Arduino são facilmente encontrados no mercado. Como a 

plataforma Arduino foi desenvolvida com base em uma filosofia de compartilhamento 

do conhecimento, todo o procedimento necessário para montagem de circuitos e 

funcionamento dos componentes está disponível na internet para consultas de 

usuários. Por isso, não é necessário um conhecimento profundo sobre elétrica e 

eletrônica para a montagem da instrumentação, o que torna a reprodutibilidade 

deste trabalho ainda mais acessível ao Engenheiro de Processos.  

O sensor foi caracterizado para detecção de concentração de Saccharomyces 

cerevisiae. Desde que a calibração seja realizada para cada nova aplicação, a 

estrutura modular pode ser usada para detectar diferentes microrganismos, bem 

como para monitorar processos de cristalização e sólidos suspensos. 

7.2 SUGESTÕES FUTURAS 

Uma interface homem máquina é fundamental para a coordenação e controle 

de processos, pois permite o acompanhamento das variáveis de processo de forma 

amigável, apropriada, útil e segura. Por isso, sugere-se a construção de um sistema 

de aquisição de dados com uma interface que apresente graficamente o 

comportamento da concentração celular no tempo. 

A sonda foi projetada em uma configuração que o LED fica submerso no meio 

em análise. Esta configuração pode acarretar em futuros problemas, como a queima 

do LED caso haja algum problema no isolamento dos terminais elétricos, 

prejudicando assim a funcionalidade do instrumento. Portanto, sugere-se o 
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desenvolvimento de um novo projeto de sonda, retirando do meio os componentes 

elétricos. Sugere-se ainda, um estudo da utilização de lentes colimadoras sob a 

resposta do instrumento.  

A plataforma Arduino disponibiliza aos usuários uma ampla gama de 

componentes eletrônicos com variadas funções, como outros módulos sensores de 

luminosidade que podem futuramente ser estudados e utilizados para aperfeiçoar 

ainda mais este trabalho e módulos de Ethernet, que realiza a conexão do Arduino a 

redes, permitindo o acompanhamento remoto da variável de processo.  

.  
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Abstract 

Cell concentration is a key variable in the characterization of biotechnological 

processes. Its real-time determination is of paramount importance to both scientists 

and engineers as it allows rapid identification of deviations in the process. Thus, the 

present work aimed at the construction of a low cost measuring instrument using 

plastic optical fiber, photodiode and LEDs for real time quantification of biomass. 

Better results were obtained using near infrared radiation. The in-situ sensor had a 

range of 0 - 8.06 gl- 1 with an accuracy of 1.8% in output percentage or 0.077g.l- 1 in 

absolute value. The developed open source technology allows the work to be 

reproduced and applied in several environments, contributing to a better description 

of the dynamic trends of biological processes. 

 

Keywords: optical sensor; biomass; optical fiber; in-situ, on-line 

 

1 Introduction 

Cell concentration is one of the most important state variables in the characterization 

of bioprocesses. Its position as a key variable stands out by determining, among 

others, the specific rates of growth and / or product formation. [1]. Numerous control 

strategies involve the maximization of biomass concentration. To this end, it is 

essential that the information should be obtained without any significant delays in 

comparison with the process dynamic [2]. Consequently, for many decades the 
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scientific community has sought the development of sensors and methods that can 

be automated to provide real-time information on this variable [3]. 

Until now, the most applicable on-site devices for biomass monitoring online are 

based on photometric methods, including optical probes such as turbidimetric or 

nephelometric sensors [4]. These sensors are based on transmission, absorption, 

reflection or light scattering. Light emitting diodes or lasers are commonly used as a 

source of light radiation and attenuated light is typically detected by photodiodes [5]. 

A fiber optic light conductor may be used to conduct the incident beam out of the 

bioreactor, thereby eliminating concerns on the detector sterilization issuess. Based 

on this criteria,  Zhong et al. [7] monitored culturing of bacteria using an optical 

density probe and Zanzotto et al. [8] monitored Escherichia coli biomass in a 

microbiorector by measuring transmittance at 600 nm with an orange LED light 

source, optical fiber and a collimating lens.  

These devices have important advantages for biomass monitoring, since they are 

non-invasive, non-destructive, do not interfere in the metabolism or microenvironment 

of the crop, do not consume the analyte and do not require sampling, reducing the 

risk of contamination [6]. However, they exhibit disadvantages inherent to optical 

measurements, namely: lack of linearity over a wide measuring range, difficulties in 

cleaning the optical instrument and gas particles and bubbles interference, as well as 

loss of light intensity during the path of the light beam, due to high cellular 

concentrations [2]. 

Reliable and accessible devices are essential for the democratization and evolution 

of science in universities and small research centers. In this context, the objective of 

this work was to develop a low cost, open source optical sensor for online and in-situ 

cell concentration monitoring, based on LEDs, photodiode and plastic optical fiber. 

Some available commercial in situ optical sensors for on-line determination of 

microbial growth are based on measuring light continuously in the visible and near-

infrared (NIR) ranges [9]. According to Sonnleitner [10], interferences can be 

circumvented through the use of NIR wavelength, since it is non-sensitive to changes 

in the color of the medium. Therefore, two wavelengths, 630 nm (visible red) and 880 

nm (NIR), were studied for quantification of biomass. 
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2. Material and methods 

2.1 Optical probe developement 

The optical probe was designed in three modules using the software DesignSpark 

Mechanical (Fig 1A). The emission module is responsible for emitting light radiation 

with optical path length of 10mm (Fig 1B). The stemis responsible for light 

transmission through a POF (2 mm) and the detection module ,based on a 

photodiode element (Fig 1C), converts radiation in a measurable signal. For this 

prototype, LEDs and photodiodes produced by SIEMENS with specifications for fiber 

optic transmissions were used. The emission and detection modules were produced 

in a 3D printer (GT Max 3D – Core A3) using an ABS polymer. A hollow metal rod 

was used to impart resistance to the stem and to isolate the POF from the 

environment, leaving only its ends exposed to the photodiode, and to the yeast 

suspension containing the cells itself. Both the ends of the fiber were treated with an 

aluminum oxide sandpaper in order to minimize losses by attenuation, according to 

the Krohm [11] recommendation.  Two emission modules  were developed using a 

NIR led and a visible red led. 

 

  

Fig. 1. A) Optical probe design. B) Emission module  C) Detection module. 
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2.4  Instrumentation and eletronic setup 

Basically, the electronic setup shown in Fig. 2 consists of a LED connected at a 

10mm distance of the end of the POF probe. The light from the LED crosses the 

optical path and is received by the photodiode located on the opposite fiber end. Both 

the LED and the photodetector are embedded into a block of ABS polymer, so as to 

avoid light leakage into the photodetector. A visible red led was introduced in the 

emission module for the first test. On the second test, the same probe was used, but 

the visible red led was replaced wih a NIR led. 

The photodetector produces a photocurrent which is amplified by an operational 

amplifier (amp-op) for transduction of the signals to voltage signals up to 600 mV. 

The output voltage is fed into the microcontroller A/D port input with 16-bit resolution, 

while output data is sent via USB to the PC and the acquisition software. A LabView 

application was used to develop a specific human-machine interface (IHM) to monitor 

and store output data (Fig. 3).  

 

Fig. 2. Schematic diagram of the electronic setup. 

 



74 
 

 

Fig. 3. Human-machine interface created on LabView. 

 

2.2 Microorganism and preparation of concentrated cell suspension 

Sacharomyces cerevisiae was used as reference microorganism for sensor 

calibration.  Commercial dry biological ferment produced by Fleischmann, composed 

of yeast and sorbitan monoesterate, was used to prepare a concentrated cell 

suspension (20g.l-1).  The concentrated suspension was obtained by adding 4g of 

commercial ferment to 200mL of distilled water. 

 

2.3 Sensor calibration 

In order to calibrate both sensors and evaluate linearity, sensitivity and precision 

(measurement uncertainty), each probe was originally introduced in a flask 

containing 500 ml of distilled water. Aliquots (10 mL) of the concentrated cell 

suspension were added to the mixture every 3 minutes, in order to achieve 

consecutive increasing stationary state steps. The mixture was stirred to guarantee 

homogenous blends throughout the test and the aliquots were added until  the 

measuring limit of the instrument. 
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3  Results and discussion 

3.1 Optical probe 

Fig. 4 shows the produced optical probe. The probe length is 21 cm and can be 

submerged up to only 90% of its length. The optical probe is mechanically robust, 

using resistant and accessible materials, which allows its reproduction and use in 

several experimental environments. 

 

Fig. 4. Optical probe. 

 

3.1 Instrument Calibration and Characterization 

The calibration procedure was realized equally in both wavelengths. Fig. 5 shows the 

calibration curve obtained, presenting a linear characteristic, with emission in visible 

red (Fig. 5A) and near-infrared (Fig. 5B). The correlation factors are 0,9511 and 

0,9705, respectively. The calculated linear correlation coefficients are in accordance 

to literature values obtained for biomass sensors [12]. It was observed that the output 

signal is inversely proportional to biomass concentration.  
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Fig. 5. Calibration curves. A) Visible red. B) Near-Infrared. 

 

The sensor with visible red emission showed a measuring range of 0 – 5,51 g.l-1 and 

the sensor with near infrared emission showed a measuring range of 0 – 8,06 g.l-1. 

Therefore, the near infrared emission sensor presents a higher instrument range. 

The sensors were characterized based on the ANSI / ISA-51.1 standards [12], which 

concerns instrumentation terminology applied to industrial processes. Uncertainty 

and sensitivity parameters were calculated based on the data test set Sensitivity (S) 

is obtained based on the first derivative of the calibration curve: 

  
      

    
 

where, 

      is the total variation of output data 

     is the total variation of input data. 

Sensor linearity and precision were presented by means of percent deviation from 

the output signal, in accordance to industrial standards. Table 1 shows the calculated 

parameters. 
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Table 1  

Linearity, Uncertainty and Sensitivity of probes with emission in visible red and near-

infrared. 

Parameter Visible Red (630nm) Near-Infrared (880nm) 

Precision (%) 0,47 1,8 

Sensitivity (mV/g/L) 56,02 34,96 

Linearity (%) 12,75 10,07 

 

Precision results confirm that the output signal delivered by the sensor with emission 

in NIR showed a noisy behavior compared to the visible red emission responses. 

Therefore, the sensor with red emission visible is more accurate than the sensor with 

emission in the NIR. The emission in the NIR allowed a greater range of use of the 

sensor. Thus, it was considered more adequate for the quantification of biomass 

under the studied conditions. 

 

4  Conclusions 

A low cost optical sensor for on-line and In-situ monitoring of biomass has been 

successfully developed. The results demonstrates that the optical sensor was able to 

discriminate cellular concentrations and, therefore, has the potential to monitor 

microbial growth in real time, as well as detect early deviations from the process. The 

light sensor in the NIR emissions has a larger measuring range compared to the 

sensor in the visible red emission. The calibration tests were performed in only one 

direction. Therefore, other experiments are required to verify other significant 

instrumentation phenomena such as hysteresis, as well as to analyze the 

repeatability of the measurement. The sensor has been characterized for 

Saccharomyces cerevisiae concentration detection. Provided that calibration is 

performed for each new application, the modular structure can be used to detect 

different microorganisms, as well as to monitor crystallization processes and 

suspended solids. 
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